


































































ITEM REGIÓN
UNIDAD 

EJECUTORA

CODIGO 

IPRESS

EESS CUENTA 

CON 

SANEAMIENT

O FISICO 

LEGAL SI/NO

EL EESS USA 

UN LOCAL 

(ALQUILADO,

LITIGIO, 

CESION EN 

USO, MINSA)

NOMBRE DEL 

EESS

CATEGORIA 

DEL EESS

 

UPSS/UPS
AMBIENTE DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA(S)  ACTIVIDAD(ES)  A REALIZAR

ANTIGÜEDAD DE 

LA 

INFRAESTRUCTU

RA A 

INTERVENIR (EN 

AÑOS)

C1 C2 C3
CONCLUSION DE LA 

EVALUACION

INFORME 

TÉCNICO 

(EESS 

MAYOR A 50 

AÑOS)

NUMERO DE 

PRIORIDAD  DE 

UPSS/UPS 

FUENTE: 

EESS / 

DIRESA / 

GOB. LOCAL

N° INFORME 

TECNICO DEL 

TDR

COSTO TOTAL ESTIMADO (S/.)

PRIORIDAD 

MULTIANUAL

(1:2022, 

2:2023,

3:20224

AUTORIZACIÓN DEL 

MINISTERIO DE 

CULTURA. 

SI / NO

N° DE 

AUTORIZACIÓN DEL 

MINISTERIO DE 

CULTURA

OBSERVACIONES

1 LIMA METROPOLITANA

133-HOSPITAL 

HERMILIO 

VALDIZAN

5948 SI MINSA

HOSPITAL 

HERMILIO 

VALDIZÁN

III-1 EMERGENCIA EMERGENCIA HHV

MANTENIMIENTO DE ÁREA DE EMERGENCIA EN HHV                          

ARQUITECTURA: Retiro de ventanas en sistema nova y acrílico, suministro e instalación de ventanas 

corredizas en perfiles de aluminio y acrílico.  Retiro de puertas de madera , suministro e instalación de 

puertas de madera , aluminio y acrílico incluye accesorios. Retiro de piso cerámico y zócalo en 

servicios higiénicos de pacientes. Suministro e instalación de pisos y zócalos en porcelanato en 

servicios higiénicos de pacientes. Pintura interior de muros y cielos rasos en todos los ambientes. 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS: entubado de instalaciones existentes eléctricas, de redes y  otros 

presentes en azotea. Retiro de alimentadores de circuito de alumbrado y tomacorrientes, suministro e 

instalación de nueva red de alumbrado y tomacorrientes, incluye interruptores, tomas nuevas de 

grado hospitalario y artefactos de iluminación LED en todos los ambientes.                        

INSTALACIONES SANITARIAS: instalación de aparatos sanitarios y griferías en baños de damas y 

varones existentes, cambio de sumideros en escorrentías pluviales, limpieza y mantenimiento de 

canaletas.

50 x x CORRECTIVO 1 10 EESS 1 S/95,651.49 2 NO NO CORRESPONDE OK

2 LIMA METROPOLITANA

133-HOSPITAL 

HERMILIO 

VALDIZAN

5948 SI MINSA

HOSPITAL 

HERMILIO 

VALDIZÁN

III-1 SUMINISTROS VITALES
 REDES PRINCIPALES 

DE DESAGUE HHV

MANTENIMIENTO DE REDES PRINCIPALES DE DESAGUE EN HHV

ARQUITECTURA: Retiro de veredas, excavación y relleno con material propio, reposición de vereda,

INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento,  limpieza y desatoro de buzones y cajas de registro de 

desagüe. Retiro de buzones y cajas de registro inoperativas, Suministro e instalación de buzones y 

cajas de registro nuevas. Retiro de redes deterioradas, suministro e instalación de tuberías de PVC 10”, 

8”, 6” para reposición de redes. 

50 X x CORRECTIVO 2 10 EESS 2 S/67,054.79 1 NO NO CORRESPONDE OK

3 LIMA METROPOLITANA

133-HOSPITAL 

HERMILIO 

VALDIZAN

5948 SI MINSA

HOSPITAL 

HERMILIO 

VALDIZÁN

III-1 SUMINISTROS VITALES
 REDES PRINCIPALES 

DE AGUA HHV

MANTENIMIENTO DE REDES PRINCIPALES DE AGUA EN HHV

ARQUITECTURA: Retiro de veredas, excavación y relleno con material propio, reposición de vereda,

INSTALACIONES SANITARIAS: Retiro de válvulas deterioradas, suministro e instalación de válvulas de 

bronce.  Retiro de redes de agua deterioradas, suministro e instalación de red de acometidas 

pincipales de agua, incluye tuberías de PVC 2", 1", 1 1/2", 1 1/4" y Accesorios. 

50 X X CORRECTIVO 3 10 EESS 3 S/65,664.38 1 NO NO CORRESPONDE OK

4 LIMA METROPOLITANA

133-HOSPITAL 

HERMILIO 

VALDIZAN

5948 SI MINSA

HOSPITAL 

HERMILIO 

VALDIZÁN

III-1 SUMINISTROS VITALES
TANQUE DE AGUA 

POTABLE HHV

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN HHV

ARQUITECTURA: Retiro de tarrajeo interior, suministro e instalación de puente de adherencia y 

tarrajeo con impermeabilizante, reparación de fisuras con sellador epóxico, pintura y reparación de 

estructuras metálicas en escalera y escotilla. Mantenimiento a escalera interna de acero inoxidable. 

Pintado en esmalte al óleo de tanque, zócalo en pintura epóxica. 

ESTRUCTURAS: Cambio de tapa de tanque elevado y escalera metálica. Demolición y construcción de 

losa inclinada y muro curvo en concreto para reemplazo de tapa deteriorada. 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS: suministro e instalación de control de nivel y acometida eléctrica desde 

tablero. 

INSTALACIONES SANITARIAS: retiro de tuberías de abastecimiento deterioradas, suministro e 

instalación de tuberías 2”, retiro de válvulas deterioradas, suministro e instalación de válvulas de 

bronce cromado, suministro e instalación de visor de nivel. 

50 X X CORRECTIVO 4 10 EESS 4 S/181,247.69 1 NO NO CORRESPONDE OK

5 LIMA METROPOLITANA

133-HOSPITAL 

HERMILIO 

VALDIZAN

5948 SI MINSA

HOSPITAL 

HERMILIO 

VALDIZÁN

III-1 EMERGENCIA

COBERTURA 

ESTACIONAMIENTO DE 

AMBULANCIAS

MANTENIMIENTO DE COBERTURA DE ESTACIONAMIENTO DE AMBULANCIAS HHV

ARQUITECTURA: Retiro de cobertura existente de policarbonato deteriorada. Suministro e instalación 

de cobertura de policarbonato. Pintado de estructuras metálicas con base anticorrosiva y pintura 

epóxica. 

INSTALACIONES SANITARIAS: cambio de canaleta de drenaje pluvial, conexión al desagüe y empalme 

con red existente.

50 X X CORRECTIVO 5 10 EESS 5 S/36,280.75 1 NO NO CORRESPONDE OK

6 LIMA METROPOLITANA

133-HOSPITAL 

HERMILIO 

VALDIZAN

5948 SI MINSA

HOSPITAL 

HERMILIO 

VALDIZÁN

III-1 ADMINISTRACION
OFICINA DE 

ECONOMÍA EN HHV

MANTENIMIENTO AREA DE ECONOMÍA EN HHV   ARQUITECTURA: Pintura interior de los ambientes

INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Mejora de la iluminación del recinto: cableados y tendido de redes de 

instalaciones eléctricas de alumbrado y tomacorrientes libres de halogenuro (LSOH) de calibres 

2.5mm2 y 4mm2; plaquetas de interruptores y tomacorrientes; luminarias LED y entubado para 

instalaciones de comunicaciones.

50 X X CORRECTIVO 6 10 EESS 6 S/27,590.76 3 NO NO CORRESPONDE OK

7 LIMA METROPOLITANA

133-HOSPITAL 

HERMILIO 

VALDIZAN

5948 SI
CESION EN 

USO

HOSPITAL 

HERMILIO 

VALDIZÁN

III-1 HOSPITALIZACIÓN HOSPITALIZACIÓN

MANTENIMIENTO DE COBERTURAS EN PABELLONES DE HOSPITALIZACIÓN      

ARQUITECTURA: Retiro de ladrillo pastelero existente en azotea, suministro e instalación de piso de 

ladrillo pastelero. 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS: entubado de instalaciones existentes eléctricas, de redes y  otros 

presentes en azotea.   

INSTALACIONES SANITARIAS: cambio de sumideros en escorrentías pluviales, limpieza y 

mantenimiento de canaletas

50 X X CORRECTIVO 7 10 EESS 7 S/546,119.09 2 NO NO CORRESPONDE OK

8 LIMA METROPOLITANA

133-HOSPITAL 

HERMILIO 

VALDIZAN

5948 SI MINSA

HOSPITAL 

HERMILIO 

VALDIZÁN

III-1 INTEGRAL
VEREDAS PEATONALES 

DEL HHV

MANTENIMIENTO DE VEREDAS DEL HHV                                                        

ARQUITECTURA: Remoción de veredas dañadas o deterioradas, excavado, encofrado y vaciado de 

veredas nuevas, bruñado y curado del concreto, creación de juntas de brea e:3cm.

50 X X CORRECTIVO 8 7 EESS 8 S/31,419.97 1 NO NO CORRESPONDE OK

9 LIMA METROPOLITANA

133-HOSPITAL 

HERMILIO 

VALDIZAN

5948 SI MINSA

HOSPITAL 

HERMILIO 

VALDIZÁN

III-1 UFGRD SEÑALETICA

MANTENIMIENTO DE SEÑALETICA DEL HHV                                                   

ARQUITECTURA: Retiro de señalética deteriorada, suministro e instalación de señalética de acuerdo a 

los requerimientos de cada área. Retiro de detectores de humo deteriorados, suministro e instalación 

de detectores de humo, Retiro de Luces de Emergencia inoperativas, suministro e instalación de de 

Luces de Emergencia. Pintado de puntos de reunión, recorrido para pacientes y zona COVID con 

pintura de alto tránsito. Retiro de gabinetes de extintor deteriorados, Suministro e instalación de 

gabinetes para extintor. 

50 X X CORRECTIVO 9 10 EESS 9 S/35,000.00 2 NO NO CORRESPONDE OK

10 LIMA METROPOLITANA

133-HOSPITAL 

HERMILIO 

VALDIZAN

5948 SI MINSA

HOSPITAL 

HERMILIO 

VALDIZÁN

III-1 HOSPITALIZACIÓN 
BASE TANQUE DE 

AGUA

MANTENIMIENTO DE DE BASES DE TANQUES DE AGUA 

ARQUITECTURA: Desmontaje de tanque de agua, retiro de ladrillo pastelero.  Cambio de piso, 

instalación de tanque. 

50 X X CORRECTIVO 10 7 EESS 10 S/24,410.32 1 NO NO CORRESPONDE OK

11 LIMA METROPOLITANA

133-HOSPITAL 

HERMILIO 

VALDIZAN

5948 SI MINSA

HOSPITAL 

HERMILIO 

VALDIZÁN

III-1 TERAPIA CONSULTORIOS HHV

MANTENIMIENTO DE TECHOS EN AREA DE TERAPIA                             

ARQUITECTURA: Retiro de falso cielo raso existente, retiro de instalaciones eléctricas, Retiro de Techo 

de fibrocemento acanalado existente, suministro e instalación de techo de plancha metálica con 

aislante térmico tipo TR4, refuerzo de estructura metálica existente con trama de tubos metálicos para 

sujeción de cobertura. Reinstalación de falso cielo. 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Suministro e instalación de alimentadores y artefactos de iluminación 

para todos los ambientes.

INSTALACIONES SANITARIAS: cambio de sumideros en escorrentías pluviales, suministro e instalación 

de escorrentías pluviales. 

50 X X CORRECTIVO 11 7 EESS 11 S/481,734.33 1 NO NO CORRESPONDE OK

12 LIMA METROPOLITANA

133-HOSPITAL 

HERMILIO 

VALDIZAN

5948 SI MINSA

HOSPITAL 

HERMILIO 

VALDIZÁN

III-1 NUTRICION CR. ÑAÑA TECHO

MANTENIMIENTO DE TECHO DE COCINA EN C.R. ÑAÑA   ARQUITECTURA: Retiro de 

cobertura de techo en aluzinc, suministro e instalación de cobertura de aluzinc.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS: suministro e instalación de artefactos de iluminación y 

cableado.

INSTALACIONES SANITARIAS: instalación de canaleta de drenaje pluvial. 

50 X X CORRECTIVO 12 4 EESS 12 S/22,405.95 2 NO NO CORRESPONDE OK

13 LIMA METROPOLITANA

133-HOSPITAL 

HERMILIO 

VALDIZAN

5948 SI MINSA

HOSPITAL 

HERMILIO 

VALDIZÁN

III-1 NUTRICIÓN NUTRICION

ARQUITECTURA: Retiro de piso cerámico existente en zona de marmitas, suministro e instalación piso 

de cerámico antideslizante en islas y alrededor. Retiro de canaleta de desague sin pendiente, 

suministro e instalación de canaleta nueva, Retiro de tabiquería de madera, Suministro e instalación 

de  tabiquería sistema drywall,  Mantenimiento de puertas de madera, incluye masillado y reemplazo 

de cenefa de acero inoxidable; empastado y pintado de cielo raso y muros, Retiro de rejillas de 

desagüe de fierro, suministro e instalación de rejillas de acero inoxidable. suministro e instalación de 

techo en estructura metálica y calamina metálica tipo T.  

INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de cableados de energía eléctrica en redes de alumbrado y 

tomacorrientes por otros libres de halogenuro (LSOH) de calibres 2.5mm2 y 4mm2; cambio de 

plaquetas de interruptores y tomacorrientes; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led 

ahorradoras.                                 

INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento Correctivo de canaleta de desagüe, cambio de griferías y 

trampas de desagüe deterioradas, cambio de tapas de registro de 6" deterioradas, mantenimiento de 

drenaje pluvial de techos de policarbonato.

50 X X PREVENTIVO 13 4 EESS 13 S/76,995.84 1 NO NO CORRESPONDE OK

14 LIMA METROPOLITANA

133-HOSPITAL 

HERMILIO 

VALDIZAN

5948 SI MINSA

HOSPITAL 

HERMILIO 

VALDIZÁN

III-1 HOSPITALIZACIÓN PABELLÓN 1 HHV

MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION PABELLÓN 01                

ARQUITECTURA: Reposición de cerámicos dañados en zócalo. Retiro de muebles deteriorados en zona 

de tópico  y Recepción, suministro e instalación de muebles

INSTALACIONES ELÉCTRICAS: entubado de instalaciones existentes eléctricas, de redes y  otros 

presentes en azotea. Retiro de alimentadores de circuito de alumbrado y tomacorrientes, suministro e 

instalación de nueva red de alumbrado y tomacorrientes, incluye interruptores, tomas nuevas de 

grado hospitalario y artefactos en todos los ambientes. Suministro e instalación de Pozo a tierra               

INSTALACIONES SANITARIAS: cambio de sumideros en escorrentías pluviales, limpieza y 

mantenimiento de canaletas 

50 X X CORRECTIVO 14 7 EESS 14 S/179,601.22 3 NO NO CORRESPONDE OK

15 LIMA METROPOLITANA

133-HOSPITAL 

HERMILIO 

VALDIZAN

5948 SI MINSA

HOSPITAL 

HERMILIO 

VALDIZÁN

III-1 HOSPITALIZACIÓN PABELLÓN 2  HHV

MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION PABELLÓN 02               

ARQUITECTURA: Retiro de Piso Cerámico existente en hall y pasillo principal, suministro e instalación 

de porcelanato en piso de hall y pasillo principal. Reposición de cerámicos dañados en zócalo. Retiro 

de muebles deteriorados en zona de tópico  y Recepción, suministro e instalación de muebles,pintura 

Latex en todos los ambientes.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS: entubado de instalaciones existentes eléctricas, de redes y  otros.    

Retiro de alimentadores de circuito de alumbrado y tomacorrientes, suministro e instalación de nueva 

red de alumbrado y tomacorrientes, incluye interruptores, tomas nuevas de grado hospitalario y 

artefactos en todos los ambientes. Empotrado de instalaciones eléctricas. 

INSTALACIONES SANITARIAS: cambio de sumideros en escorrentías pluviales, limpieza y 

mantenimiento de canaletas.

50 X X CORRECTIVO 15 7 EESS 15 S/126,412.45 3 NO NO CORRESPONDE OK

16 LIMA METROPOLITANA

133-HOSPITAL 

HERMILIO 

VALDIZAN

5948 SI MINSA

HOSPITAL 

HERMILIO 

VALDIZÁN

III-1 HOSPITALIZACIÓN PABELLÓN 3 HHV

MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION PABELLÓN 03               

ARQUITECTURA: Retiro de ladrillo pastelero existente en azotea, suministro e instalación de piso de 

ladrillo pastelero. Retiro de Piso Cerámico existente en hall y pasillo principal, suministro e instalación 

de porcelanato en piso de hall y pasillo principal, suministro e instalación de zócalo de porcelanato en 

fachada de ingreso. Reposición de cerámicos dañados en zócalo, Retiro de ventanas en madera en 

fachada de ingreso, suministro e instalación de ventanas corredizas en cristal templado y accesorios. 

Retiro de muebles deteriorados en zona de tópico  y Recepción, suministro e instalación de 

muebles,Retiro de puerta de madera en fachada de ingreso, instalación de puerta de cristal templado 

batiente y accesorios.  Pintura Latex en todos los ambientes.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS: entubado de instalaciones existentes eléctricas, de redes y  otros 

presentes en azotea.    Retiro de alimentadores de circuito de alumbrado y tomacorrientes, suministro 

e instalación de nueva red de alumbrado y tomacorrientes, incluye interruptores, tomas nuevas de 

grado hospitalario y artefactos en todos los ambientes.Empotrado de instalaciones eléctricas en 

canaletas plásticas. Suministro e instalación de   Pozo a tierra                       

INSTALACIONES SANITARIAS: cambio de sumideros en escorrentías pluviales, limpieza y 

mantenimiento de canaletas 

50 X X CORRECTIVO 16 7 EESS 16 S/138,963.93 3 NO NO CORRESPONDE OK

17 LIMA METROPOLITANA

133-HOSPITAL 

HERMILIO 

VALDIZAN

5948 SI MINSA

HOSPITAL 

HERMILIO 

VALDIZÁN

III-1 HOSPITALIZACIÓN PABELLÓN 4 HHV

MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION PABELLÓN 04                    ARQUITECTURA: Retiro 

de Piso Cerámico existente en hall y pasillo principal, suministro e instalación de porcelanato en piso 

de hall y pasillo principal. Reposición de cerámicos dañados en zócalo. Retiro de muebles deteriorados 

en zona de tópico  y Recepción, suministro e instalación de muebles.  Pintura Latex en todos los 

ambientes.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Retiro de alimentadores de circuito de alumbrado y tomacorrientes, 

suministro e instalación de nueva red de alumbrado y tomacorrientes, incluye interruptores, tomas 

nuevas de grado hospitalario y artefactos en todos los ambientes. Empotrado de instalaciones 

eléctricas en canaletas plásticas.                       

INSTALACIONES SANITARIAS: cambio de sumideros en escorrentías pluviales, limpieza y 

mantenimiento de canaletas

50 X X CORRECTIVO 17 7 EESS 17 S/134,216.40 3 NO NO CORRESPONDE OK

18 LIMA METROPOLITANA

133-HOSPITAL 

HERMILIO 

VALDIZAN

5948 SI MINSA

HOSPITAL 

HERMILIO 

VALDIZÁN

III-1 HOSPITALIZACIÓN PABELLÓN 5 HHV

MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION PABELLÓN 05                  ARQUITECTURA:Retiro 

de Piso Cerámico existente en hall y pasillo principal, suministro e instalación de porcelanato en piso 

de hall y pasillo principal. Reposición de cerámicos dañados en zócalo. Retiro de muebles deteriorados 

en zona de tópico  y Recepción, suministro e instalación de muebles. Empotrado de instalaciones 

eléctricas en canaletas plásticas. Pintura Latex en todos los ambientes.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Retiro de alimentadores de circuito de alumbrado y tomacorrientes, 

suministro e instalación de nueva red de alumbrado y tomacorrientes, incluye interruptores, tomas 

nuevas de grado hospitalario y artefactos en todos los ambientes.                       

INSTALACIONES SANITARIAS: cambio de sumideros en escorrentías pluviales, limpieza y 

mantenimiento de canaletas

50 X X CORRECTIVO 18 7 EESS 18 S/149,023.07 3 NO NO CORRESPONDE OK

19 LIMA METROPOLITANA

133-HOSPITAL 

HERMILIO 

VALDIZAN

5948 SI MINSA

HOSPITAL 

HERMILIO 

VALDIZÁN

III-1 HOSPITALIZACIÓN PABELLÓN 6 HHV

MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION PABELLÓN 06              

ARQUITECTURA: Pintura latex en todos los ambientes. Reposición de cerámicos dañados en zócalo. 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Retiro de alimentadores de circuito de alumbrado y tomacorrientes, 

suministro e instalación de nueva red de alumbrado y tomacorrientes, incluye interruptores, tomas 

nuevas de grado hospitalario y artefactos en todos los ambientes. 

INSTALACIONES SANITARIAS: cambio de sumideros en escorrentías pluviales, limpieza y 

mantenimiento de canaletas

50 X X CORRECTIVO 19 7 EESS 19 S/77,793.37 3 NO NO CORRESPONDE OK

20 LIMA METROPOLITANA

133-HOSPITAL 

HERMILIO 

VALDIZAN

5948 SI MINSA

HOSPITAL 

HERMILIO 

VALDIZÁN

III-1 UFGRD UFGRD
MANTENIMIENTO DE VEREDA PARA UFGRD ARQUITECTURA: cabio de piso existente a 0.15M sobre el 

nivel del suelo para la zona de expansión de emergencia de la UFGRD. 
50 X X CORRECTIVO 20 10 EESS 20 S/24,574.54 3 NO NO CORRESPONDE OK

21 LIMA METROPOLITANA

133-HOSPITAL 

HERMILIO 

VALDIZAN

5948 SI MINSA

HOSPITAL 

HERMILIO 

VALDIZÁN

III-1 NUTRICIÓN

SISTEMA DE 

REFRIGERACIÓN DE 

CÁMARAS 

FRIGORÍFICAS 

MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE CÁMARAS FRIGORÍFICAS EN NUTRICIÓN DEL 

HHV ARQUITECTURA: Retiro de acabado de cerámico en piso y zócalo, reemplazo por acabado en 

porcelanato.  INSTALACIONES ELÉCTROMECÁNICAS: retiro de equipamiento Condensadores - 

Compresoras - Termómetros y suministro e instalación de equipamiento nuevo.  Reemplazo de 

luminarias, tomas, interruptores y entubado de instalaciones eléctricas. INSTALACIONES SANITARIAS: 

Cambio de sumideros 

50 X X CORRECTIVO 21 4 EESS 21 S/35,461.36 1 NO NO CORRESPONDE OK

22 LIMA METROPOLITANA

133-HOSPITAL 

HERMILIO 

VALDIZAN

5948 SI MINSA

HOSPITAL 

HERMILIO 

VALDIZÁN

III-1 EMERGENCIA UFGRD
ARQUITECTURA: desmontaje de puertas y mantenimiento, instalación de marcos de puerta 

deteriorados. 
50 X X CORRECTIVO 22 10 EESS 22 S/3,500.00 2 NO NO CORRESPONDE OK

23 LIMA METROPOLITANA

133-HOSPITAL 

HERMILIO 

VALDIZAN

5948 SI MINSA

HOSPITAL 

HERMILIO 

VALDIZÁN

III-1 NUTRICIÓN TRAMPA DE GRASA

MANTENIMIENTO DE TRAMPAS DE GRASA EN HHV Retiro de materialacumulado en trampas de grasa 

y desatoro de tuberías.  Limpieza de trampas de grasa en paredes y piso  de trampa con 

desengrasante. 

50 X X PREVENTIVO 23 4 EESS 23 S/2,622.06 1 NO NO CORRESPONDE OK

24 LIMA METROPOLITANA

133-HOSPITAL 

HERMILIO 

VALDIZAN

5948 SI
CESION EN 

USO

HOSPITAL 

HERMILIO 

VALDIZÁN

III-1
HOSPITALIZACIÓN

C.R. ÑAÑA 
GIMNASIO

MANTENIMIENTO DE GIMNASIO EN C.R. ÑAÑA ARQUITECTURA: Retiro de piso de alfombra 

deteriorado y reemplazo por piso de goma para gimnasio. Pintura de ambiente interior, zócalos, cielos 

rasos, vigas en madera, teatina  y carpinterías , cambio de chapa de puerta de ingreso.

50 X X CORRECTIVO 24 7 EESS 24 S/11,115.06 3 NO NO CORRESPONDE OK

25 LIMA METROPOLITANA

133-HOSPITAL 

HERMILIO 

VALDIZAN

5948 SI
CESION EN 

USO

HOSPITAL 

HERMILIO 

VALDIZÁN

III-1
HOSPITALIZACIÓN

C.R. ÑAÑA

SERVICIOS HIGIÉNICOS 

HOMBRES Y MUJERES

MANTENIMIENTO DE SSHH EN CR ÑAÑA. ARQUITECTURA: Retiro de piso y zócalo cerámico. Suministro 

e instalación de zócalo y piso en porcelanato. Pintura de ambientes.  SANITARIAS: desmontaje de 

aparatos sanitarios. Suministro e instalación de aparatos sanitarios. Anulación de redes y puntos de 

agua y desague existentes, Suministro e instalació de redes y puntos de agua y desague. 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS:Anulación de redes y puntos de eléctricos existentes, Suministro e 

instalació de puntos eléctricos. Picado y resane de instalaciones. 

50 X x CORRECTIVO 25 7 EESS 25 S/88,057.43 2 NO NO CORRESPONDE OK

FORMATO 7.2

CONSOLIDADO FORMATO DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE INFRAESTRUCTURA

CRITERIOS PARA LA 

EVALUACION



26 LIMA METROPOLITANA

133-HOSPITAL 

HERMILIO 

VALDIZAN

5948 SI MINSA

HOSPITAL 

HERMILIO 

VALDIZÁN

III-1

DEPARTAMENTO DE 

ANALISIS Y 

MODIFICACION DEL 

COMPORTAMIENTO

CONSULTORIO 9 Y 

JEFATURA

MANTENIMIENTO DE DAMOC  EN HHV    ARQUITECTURA: Retiro de baldosas deterioradas de cielo 

raso en zona de auditorios, consultorios y dirección, suministro e instalación de baldosas ascústicas en 

falso cielo raso, mantenimiento de  ventanas, mantenimiento y empaste de  tabiquería en sistema 

drywall, pintado de muros con pintura látex en zona de jefatura y exteriores de servicios higiénicos, 

tratamiento de muro con salitre, pintura anticorrosiva de estructuras metálicas en exteriores.

50 X X CORRECTIVO 26 7 EESS 26 S/14,802.41 3 NO NO CORRESPONDE OK

27 LIMA METROPOLITANA

133-HOSPITAL 

HERMILIO 

VALDIZAN

5948 SI
CESION EN 

USO

HOSPITAL 

HERMILIO 

VALDIZÁN

III-1 INTEGRAL C.R. ÑAÑA AUDITORIO
MANTENIMIENTO DE PISO DE PORCELANATO EN AUDITORIO EN C.R. ÑAÑA  ARQUITECTURA: Retiro de 

piso de porcelanato deteriorado  y reemplazo por piso de porcelanato.
50 X X CORRECTIVO 27 7 EESS 27 S/25,247.28 1 NO NO CORRESPONDE OK

28 LIMA METROPOLITANA

133-HOSPITAL 

HERMILIO 

VALDIZAN

5948 SI
CESION EN 

USO

HOSPITAL 

HERMILIO 

VALDIZÁN

III-1 INTEGRAL C.R. ÑAÑA  VEREDAS

MANTENIMIENTO DE VEREDAS EN C.R. ÑAÑA ARQUITECTURA: Remoción de veredas dañadas o 

deterioradas, excavado, encofrado y vaciado de veredas nuevas, bruñado y curado del concreto, 

creación de juntas de brea e:3cm.

50 X X CORRECTIVO 28 7 EESS 28 S/16,930.92 2 NO NO CORRESPONDE OK

29 LIMA METROPOLITANA

133-HOSPITAL 

HERMILIO 

VALDIZAN

5948 SI
CESION EN 

USO

HOSPITAL 

HERMILIO 

VALDIZÁN

III-1
SUMINISTROS VITALES 

C.R. ÑAÑA

 RED DE DESAGUE Y 

CANALES DE 

IRRIGACIÓN

MANTENIMIENTO DE RED DE DESAGUE Y CANALES DE IRRIGACIÓN EN C.R. ÑAÑA ARQUITECTURA: 

Canalización de canales de riego, Retiro de veredas, excavación y relleno con material propio, 

reposición de vereda.

INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento,  limpieza y desatoro de buzones y cajas de registro de 

desagüe. Retiro de buzones y cajas de registro inoperativas, Suministro e instalación de buzones y 

cajas de registro nuevas. Retiro de redes deterioradas, suministro e instalación de tuberías de PVC 10”, 

8”, 6” para reposición de redes. 

50 X X CORRECTIVO 29 10 EESS 29 S/29,374.21 1 NO NO CORRESPONDE OK

30 LIMA METROPOLITANA

133-HOSPITAL 

HERMILIO 

VALDIZAN

5948 SI
CESION EN 

USO

HOSPITAL 

HERMILIO 

VALDIZÁN

III-1
SUMINISTROS VITALES 

C.R. ÑAÑA

ABASTECIMIENTO DE 

AGUA

MANTENIMIENTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN C.R. ÑAÑA  ARQUITECTURA: Retiro de acabado 

interior  y tarrajeo con impermeabilizante, reparación de fisuras con sellador epóxico, pintura y 

reparación de estructuras metálicas en escalera y escotilla. Mantenimiento a escalera interna de acero 

inoxidable, pintura exterior. Estructuras: retiro de losa de tapa de tanque y reemplazo por losa nueva.   

INSTALACIONES ELÉCTRICAS: suministro e instalación de control de nivel y acometida eléctrica desde 

tablero. 

INSTALACIONES SANITARIAS: retiro de tuberías de abastecimiento deterioradas, suministro e 

instalación de tuberías 2”, retiro de válvulas deterioradas, suministro e instalación de válvulas de 

bronce cromado, suministro e instalación de visor de nivel. 

50 X X CORRECTIVO 30 10 EESS 30 S/20,545.68 1 NO NO CORRESPONDE OK

31 LIMA METROPOLITANA

133-HOSPITAL 

HERMILIO 

VALDIZAN

5948 SI
CESION EN 

USO

HOSPITAL 

HERMILIO 

VALDIZÁN

III-1
NUTRICION 

C.R. ÑAÑA
VESTIDORES TÉCNICOS

MANTENIMIENTO DE VESTIDORES DE TÉCNICOS DE NUTRICIÓN EN C.R. ÑAÑA   ARQUITECTURA: Retiro 

de techo en viguetas de madera, suministro e instalación de estructura metálica de sostenimiento y 

cobertura de aluzinc, pintura látex en ambientes.   

INSTALACIONES ELÉCTRICAS: suministro e instalación de artefactos de iluminación y cableado.

INSTALACIONES SANITARIAS: instalación de canaleta de drenaje pluvial. 

50 X X CORRECTIVO 31 7 EESS 31 S/18,974.70 3 NO NO CORRESPONDE OK

32 LIMA METROPOLITANA

133-HOSPITAL 

HERMILIO 

VALDIZAN

5948 SI MINSA

HOSPITAL 

HERMILIO 

VALDIZÁN

III-1 SUMINISTROS VITALES
POZO DE PETRÓLEO 

HHV

MANTENIMIENTO DE POZOS DE PETROLEO

Limpieza de pozos de petróleo
50 X X PREVENTIVO 32 10 EESS 32 S/2,500.00 1 NO NO CORRESPONDE OK

33 LIMA METROPOLITANA

133-HOSPITAL 

HERMILIO 

VALDIZAN

5948 SI MINSA

HOSPITAL 

HERMILIO 

VALDIZÁN

III-1

DEPARTAMENTO DE 

ANALISIS Y 

MODIFICACION DEL 

COMPORTAMIENTO

DAMOC HHV

MANTENIMIENTO DE COBERTURA DE JUEGOS DE NIÑOS EN ÁREA DE DAMOC.    ARQUITECTURA:  

DESMONTAJE DE TECHO Y COBERTURA DE CALAMINA PLÁSTICA EN MADERA Y POLIPROPILENO, 

Suministro e instalación de nuevo techo en estructura metálica y cobertura de aluzinc. Incluye 

cimentación, pintura y acabado. 

50 X X CORRECTIVO 33 4 EESS 33 S/100,222.41 2 NO NO CORRESPONDE OK

34 LIMA METROPOLITANA

133-HOSPITAL 

HERMILIO 

VALDIZAN

5948 SI MINSA

HOSPITAL 

HERMILIO 

VALDIZÁN

III-1 INTEGRAL
SERVICIOS HIGIENICOS 

PUBLICOS HHV

MANTENIMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS PUBLICOS DEL HHV ARQUITECTURA: Retiro de zócalo y 

piso cerámico existente, suministro e instalación de zócalo de porcelanato h=1.90, suministro e 

instalación de contrazócalo sanitario de terrazo  h=0.10 , suministro en instalación de piso de 

porcelanato. Retiro de aparatos sanitarios dañados, suministro e instalación de aparatos sanitarios con 

accesorios, pintado de puertas contraplacadas de madera, retiro de ventanas de fierro, suministro e 

instalación de ventanas de cristal templado,   empastado y pintado de cielo raso y muros con pintura 

antibacteriana, antialérgica y de bajo contenido de plomo en  2 manos; suministro e instalación de 

separadores en sistema Melamine. 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de cableados de energía eléctrica en redes de alumbrado y 

tomacorrientes por otros libres de halogenuro (LSOH) de calibres 2.5mm2 y 4mm2; cambio de 

plaquetas de interruptores y tomacorrientes; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led 

ahorradoras, cambio de ubicación de tableros de energía eléctrica.                                 

INSTALACIONES SANITARIAS: limpieza de desagües, cambio de válvulas, cambio de griferías. 

50 X X PREVENTIVO 34 10 EESS 34 S/308,571.43 3 NO NO CORRESPONDE OK

35 LIMA METROPOLITANA

133-HOSPITAL 

HERMILIO 

VALDIZAN

5948 SI MINSA

HOSPITAL 

HERMILIO 

VALDIZÁN

III-1 CONSULTA EXTERNA CONSULTORIOS HHV

MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA DEL HHV                       ARQUITECTURA: 

Reemplazo de cerámicos en mal estado, Pintura Latex en todos los ambientes. Pintura epóxica en 

estructuras metálicas, Mantenimiento de ventanas, chapas y cerraduras de puertas. 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Retiro de alimentadores de circuito de alumbrado y tomacorrientes, 

suministro e instalación de nueva red de alumbrado y tomacorrientes, incluye interruptores, tomas 

nuevas de grado hospitalario y artefactos en todos los ambientes. 

INSTALACIONES SANITARIAS: limpieza y mantenimiento de canaletas 

50 X X PREVENTIVO 35 4 EESS 35 S/79,683.70 2 NO NO CORRESPONDE OK

36 LIMA METROPOLITANA

133-HOSPITAL 

HERMILIO 

VALDIZAN

5948 SI MINSA

HOSPITAL 

HERMILIO 

VALDIZÁN

III-1 INTEGRAL
POZO SEPTICO

CR ÑAÑA

MANTENIMIENTO DE POZOS SÉPTICOS EN CR ÑAÑA Retiro de material acumulado en Pozos 

sépticos y desatoro de tuberías.  Limpieza de paredes y piso  de pozos con desengrasante. 
50 X X PREVENTIVO 36 5 EESS 36 S/3,500.00 1 NO NO CORRESPONDE OK

37 LIMA METROPOLITANA

133-HOSPITAL 

HERMILIO 

VALDIZAN

5948 SI MINSA

HOSPITAL 

HERMILIO 

VALDIZÁN

III-1 INTEGRAL PINTURA BLOQUES

MANTENIMIENTO DE LA PINTURA GENERAL EXTERIORES DEL HHV                               

ARQUITECTURA:ALQUILER DE ANDAMIOS, PINTURA DE BLOQUES INTERIORES Y MURO PERIMÉTRICO 

DEL HHV
50 X X CORRECTIVO 37 10 EESS 37 S/207,491.56 3 NO NO CORRESPONDE OK

38 LIMA METROPOLITANA

133-HOSPITAL 

HERMILIO 

VALDIZAN

5948 SI MINSA

HOSPITAL 

HERMILIO 

VALDIZÁN

III-1 SUMINISTROS VITALES POZOS A TIERRA

MANTENIMIENTO DE POZOS A TIERRA DEL HHV    y CR ÑAÑA                                INSTALACIONES 

ELECTRICAS -MANTENIMIENTO DE 55 POZOS A TIERRA 50 X X CORRECTIVO 38 10 EESS 38 S/51,551.24 1 NO NO CORRESPONDE OK

39 LIMA METROPOLITANA

133-HOSPITAL 

HERMILIO 

VALDIZAN

5948 SI MINSA
HOSPITAL 

HERMILIO 

VALDIZÁN

III-1 CASA DE FUERZA CASA DE FUERZA
MANTENIMIENTO DE LINEAS DE VAPOR EN HHV cambio de lineas de vapor en área de lavandería, casa 

de fuerza y Nutrición
50 X X CORRECTIVO 39 7 EESS 39 S/23,400.00 1 NO NO CORRESPONDE OK

40 LIMA METROPOLITANA

133-HOSPITAL 

HERMILIO 

VALDIZAN

5948 SI MINSA
HOSPITAL 

HERMILIO 

VALDIZÁN

III-1 CASA DE FUERZA CASA DE FUERZA
MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA EN CASA DE FUERZA DEL HHV Cambio de tuberías metálicas de 

fierro galvanizado en casa de fuerza del HHV 
50 X X CORRECTIVO 40 7 EESS 40 S/3,500.00 1 NO NO CORRESPONDE OK

41 LIMA METROPOLITANA

133-HOSPITAL 

HERMILIO 

VALDIZAN

5948 SI MINSA

HOSPITAL 

HERMILIO 

VALDIZÁN

III-1 INTEGRAL
PANEL LUMINOSO 

INSTITUCIONAL

MANTENIMIENTO DE PANEL LUMINOSO INSTITUCIONAL HHV Cambio de luminarias y 

limpieza de carteles luminosos 
50 X X PREVENTIVO 41 10 EESS 41 S/3,250.00 1 NO NO CORRESPONDE OK

1 LIMA METROPOLITANA

133-HOSPITAL 

HERMILIO 

VALDIZAN

5948 SI MINSA

HOSPITAL 

HERMILIO 

VALDIZÁN

III-1
SUMINISTROS VITALES 

HHV
NUTRICIÓN

MANTENIMIENTO DE TANQUE DE GAS GLP DE 250 GALONES EN HHV                          

ARQUITECTURA: Retiro de tanque de gas glp de 250 galones. Suministro e instalación de tanque GLP 

250 galones incluido accesorios. 

12 x x CORRECTIVO 1 10 EESS 1 S/35,800.00 1 NO NO CORRESPONDE OK



















































































































































































































































































































































ITEM PLIEGO
UNIDAD 

EJECUTORA

CÓDIGO 

IPRESS

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIE

NTO DE SALUD

CATEGORIA DEL 

EESS
UPSS AMBIENTE DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO TIPO DE EQUIPAMIENTO  CODIGO PATRIMONIAL MARCA MODELO SERIE / PLACA DE RODAJE

ANTIGÜEDAD 

(AÑOS)
VIDA UTIL C1 C2 * C3 C4 C5

CONCLUSIONES 

DE LA 

EVALUACION ** 

FUENTE: EESS O 

PROVEEDOR

N° INFORME 

TECNICO / N° 

COTIZACION

VALOR 

ACTUAL 

EQUIPO 

NUEVO

 COSTO UNITARIO 

ESTIMADO DE 

MANTENIMIENTO 

FRECUENCIA / 

AÑO

COSTO TOTAL DEL 

MANTENIMIENTO
ACTIVIDADES PRINCIPALES

PRIORIDAD 

MULTIANUAL

(2023,

2024,

2025)

OBSERVACION

1 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 SERVICIOS GENERALES

OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y 

MANTENIMIENTO  - SALA DE GRUPO DE FUERZA
GRUPO ELECTROGENO ELECTROMECANICO 462265070003 F.G. WILSON P200E2 FGWPE11VGSB00740 11 15 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR 21/012                 160,000.00                                          14,000.00 1                                          14,000.00 

• Mantenimiento integral del equipo:

• Mantenimiento del motor

-Suministro e instalacion de aceite.

-Suministro e instalacion de filtro de aceite.

-Instalacion del filtro de petroleo

-Instalacion de un nuevo filtro de aire.

2023

OK

2 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 SERVICIOS GENERALES

OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y 

MANTENIMIENTO - UNIDAD FUNCIONAL DE 

GESTION DE RIESGO DE DESASTRES

GRUPO ELECTROGENO DE 150 KVA ELECTROMECANICO 462265070005 GENERAC XG10000E 3001538357 5 15 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR 21/011                   10,200.00                                            2,800.00 1                                            2,800.00 

• Mantenimiento integral del equipo.

• Mantenimiento de radiador y arrancador.

• Afinamiento de carburador

• Mantenimiento de alternador de carga.

• Cambio de aceite al motor.

• Cambio de filtros de petroleo, filtros de aceite y filtros de aire. 

2023

OK

3 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 SERVICIOS GENERALES

OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y 

MANTENIMIENTO - SALA DE GRUPO DE FUERZA 

DE ÑAÑA

GRUPO ELECTROGENO ELECTROMECANICO 462265070002 KOHLER 551S AQ15HCBRC02462W 28 15 X

X

ARCHIVO 

N° 01

X PREVENTIVO PROVEEDOR 21/000                   48,000.00                                          10,000.00 1                                          10,000.00 

• Mantenimiento integral del equipo.

• Mantenimiento de radiador y arrancador.

• Afinamiento de carburador

• Instalacion de bujias.

• Mantenimiento de alternador de carga.

• Mantenimiento de bobinas y comprobacion de aislamiento.

2023

OK

4 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 SERVICIOS GENERALES

OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y 

MANTENIMIENTO - AREA DE CALDERO
CALDERO ELECTROMECANICO 675002700002 INTESA PTH-100-3-WB-CB5-GN 12931211 10 20 X X X CORRECTIVO PROVEEDOR 21/001                 172,000.00                                          35,000.00 1                                          35,000.00 

• Mantenimiento integral del equipo:

• Mantenimiento mecanico

-Apertura de puerta frontal y posterior para limpieza y 

mantenimiento.

-Mantenimiento de placas y camara de combustion.

-Verificacion y limpieza interna de la caldera con lavado a 

2023

OK

5 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 SERVICIOS GENERALES

OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y 

MANTENIMIENTO - AREA DE CALDERO
CALDERO ELECTROMECANICO 675002700003 STEAM BIROCER SNNP-100-2H 60130144-H 1 20 X X X CORRECTIVO PROVEEDOR 22/002                 165,000.00                                          33,500.00 1                                          33,500.00 

• Mantenimiento integral del equipo:

• Mantenimiento mecanico

-Apertura de puerta frontal y posterior para limpieza y 

mantenimiento.

-Mantenimiento de placas y camara de combustion.

-Verificacion y limpieza interna de la caldera con lavado a 

2023

OK

6 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 SERVICIOS GENERALES

OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y 

MANTENIMIENTO - CASETA DE BOMBEO DE 

AGUA

BOMBA SUMERGIBLE ELECTROMECANICO 672215660005 FLOWSERVE M6-270-2 130110602-05 8 10 X X X CORRECTIVO PROVEEDOR 22/003                   12,500.00                                            4,000.00 1                                            4,000.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo 

-Prueba en vacío y con carga. 

- Cambio de empaque de sello. 

- Limpieza interna de válvulas.  

- Mantenimiento y cambio de llaves de control de tablero. 

2023

OK

7 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 SERVICIOS GENERALES

D.A.T.- SERVICIO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA - 

ÑAÑA
CAMPANA EXTRACTORA ELECTRICA 5.73 m X 1.74 m ELECTROMECANICO 322214640002 SIEMENS 1LA7112 AYA60 12 15 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR 22/004                   22,000.00                                            7,000.00 1                                            7,000.00 

• Inspección visual. 

• Mantenimiento integral del equipo  

-Mantenimiento de conducto de ventilacion.

-Limpieza de campana de grasa adherida. 

-Verificación del sistema de control 

-Verificación de sistema de luminaria  y sistema eléctrico. 

2025

OK

8 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 SERVICIOS GENERALES

D.A.T.- SERVICIO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA -  

AMBIENTE DE VASIJAS Y ENSERES
LICUADORA INDUSTRIAL ELECTROMECANICO 322265900001 APIN S63 AS542D 21 8 X

X

ARCHIVO 

N° 02

X PREVENTIVO PROVEEDOR 22/005                     4,200.00                                            1,100.00 1                                            1,100.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo.   

-Limpieza interna del equipo eliminando partículas de polvo de 

las tarjeta de control, cables, conectores.

-Limpieza general de estructura metalica exterior.

-Mantenimiento de motor principal y carbones. 

2024

OK

9 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 SERVICIOS GENERALES

D.A.T.- SERVICIO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA - 

COCINA CENTRAL
LICUADORA INDUSTRIAL ELECTROMECANICO 322265900002 REALSA REGISTRO FOTOGRAFICO REGISTRO FOTOGRAFICO 23 8 X

X

ARCHIVO 

N° 03

X PREVENTIVO PROVEEDOR 22/006                     2,600.00                                               850.00 1                                               850.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo.   

-Limpieza interna del equipo eliminando partículas de polvo de 

las tarjeta de control, cables, conectores.

-Limpieza general de estructura metalica exterior.

-Mantenimiento de motor principal y carbones. 

2024

OK

10 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 SERVICIOS GENERALES

D.A.T.- SERVICIO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA - 

AMBIENTE DE VASIJAS Y ENSERES
LICUADORA INDUSTRIAL DE 6 L ELECTROMECANICO 322265900006 REALSA RA-6LFV 66015 13 8 X

X

ARCHIVO 

N° 04

X PREVENTIVO PROVEEDOR 22/007                     2,400.00                                               850.00 1                                               850.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo.   

-Limpieza interna del equipo eliminando partículas de polvo de 

las tarjeta de control, cables, conectores.

-Limpieza general de estructura metalica exterior.

-Mantenimiento de motor principal y carbones. 

2024

OK

11 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 SERVICIOS GENERALES

D.A.T.- SERVICIO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA - 

COCINA CENTRAL
LICUADORA INDUSTRIAL DE 6 L ELECTROMECANICO 322265900010 REALSA RA - 6LFV 1108002 11 8 X

X

ARCHIVO 

N° 05

X PREVENTIVO PROVEEDOR 22/008                     2,400.00                                               850.00 1                                               850.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo.   

-Limpieza interna del equipo eliminando partículas de polvo de 

las tarjeta de control, cables, conectores.

-Limpieza general de estructura metalica exterior.

-Mantenimiento de motor principal y carbones. 

2024

OK

12 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 SERVICIOS GENERALES

D.A.T.- SERVICIO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA - 

AREA DE LAVADO DE FRUTAS
PELADORA DE PAPAS INDUSTRIAL ELECTROMECANICO 322282990001 SURCO REGISTRO FOTOGRAFICO REGISTRO FOTOGRAFICO 11 10 X X X CORRECTIVO PROVEEDOR 22/009 6,800.00                    1,500.00                                           1                                            1,500.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo.   

-Limpieza interna del equipo eliminando partículas de polvo de 

las tarjeta de control, cables, conectores.

-Limpieza general de estructura metalica exterior.

-Limpieza de estructura interior.

2024

OK

13 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 FARMACIA D.A.T.- SERVICIO DE FARMACIA REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS ELECTROMECANICO 112261880002 CIMSA MRF/L380 901-N 1 10 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR 27 / 001                   16,000.00                                            3,800.00 1                                            4,000.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo.

- Limpieza integral de camara.

-Verificacion de empaquetadura y sellado hermetico de puerta.

-Mantenimiento de tarjeta electronica, conectores.

-Mantenimiento de compresora.

2023

OK

14 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 SERVICIOS GENERALES

OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y 

MANTENIMIENTO - CASETA DE BOMBEO DE 

AGUA

BOMBA SUMERGIBLE ELECTROMECANICO 672215660002 JACUZZI FEMORA UEBHDF45TY7 17 10 X

X

ARCHIVO 

N° 07

X PREVENTIVO PROVEEDOR 28 / 008                   12,500.00                                            4,000.00 1                                            4,000.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo 

-Prueba en vacío y con carga. 

- Cambio de empaque de sello. 

- Limpieza interna de válvulas.  

- Mantenimiento y cambio de llaves de control de tablero. 

2023

OK

15 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 PATOLOGIA CLINICA

D.A.D.- SERVICIO DE LABORATORIO -  

LABORATORIO DE INMUNOLOGIA
ANALIZADOR DE ELECTROLITOS BIOMEDICO 532203360001 MEDICA CORPORATION EASYLYTE 35187AN/CL 8 5 X

X

ARCHIVO 

N° 08

X PREVENTIVO PROVEEDOR 28 / 001                   45,000.00                                            3,600.00 1                                            3,600.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo.   

-Limpieza interna del equipo eliminando partículas de polvo de 

las tarjetas electrónicas, flat, cables, conectores.

-Limpieza general del chasis exterior 

-Verificación de parámetros con muestras patrón

2023

OK

16 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 PATOLOGIA CLINICA

D.A.D.- SERVICIO DE LABORATORIO -  

LABORATORIO DE INMUNOLOGIA
ROTADOR SEROLOGICO BIOMEDICO 532293140001 DIGISYSTEM DSR-2800D 1110397 11 5 X

X

ARCHIVO 

N° 09

X PREVENTIVO PROVEEDOR 28 / 002                     4,500.00                                               220.00 1                                               220.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo.

•  Limpieza las partes mecánicas del equipo: Plataforma, ejes y 

engranajes, lubrique si es necesario. 

• Verificación de los controles de velocidad y de tiempo. 

• Verificación de parámetros y puesta en funcionamiento.

2023

OK

17 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 PATOLOGIA CLINICA D.A.D.- SERVICIO DE LABORATORIO -JEFATURA

REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MATERIALES Y  MUESTRAS 

DE LABORATORIO DE 500 L
ELECTROMECANICO 112261880001 MEDICOLD MEDILAB 500X 1901002X1 3 10 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR 27 / 002                   16,200.00                                            4,200.00 1                                            4,200.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo.

- Limpieza integral de camara.

-Verificacion de empaquetadura y sellado hermetico de puerta.

-Mantenimiento de tarjeta electronica, conectores.

-Mantenimiento de compresora.

2023

OK

18 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-2 PATOLOGIA CLINICA

D.A.D.- SERVICIO DE LABORATORIO -  

LABORATORIO DE INMUNOLOGIA
MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR BIOMEDICO 532278560003 ZEISS AXIOLAB A1 3136011550 4 10 X X X CORRECTIVO PROVEEDOR 28 / 003                   11,700.00                                            2,340.00 1                                            2,340.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo.

-Mantenimiento de tarjeta electronica, conectores.

-Limpieza de oculares y objetivos.

-Mantenimiento de sistema mecanico (platina, subida y bajada) 

y lubricacion.

2023

OK

19 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 PATOLOGIA CLINICA

D.A.D.- SERVICIO DE LABORATORIO -  

LABORATORIO DE INMUNOLOGIA
LAVADOR DE MICROPLACAS BIOMEDICO 532272280001

AWARENESS 

TECHNOLOGY INC.
STAT FAX 2600 2600 - 9855 4 7 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR 28 / 004                   32,000.00                                            2,600.00 1                                            2,600.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo.

• Limpiar los sistemas ópticos de los detectores y los sistemas 

de iluminación.

• Limpiar el mecanismo de avance de la placa.

• Verificar la alineación de cada pozo con los sistemas emisores 

2023

OK

20 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 PATOLOGIA CLINICA

D.A.D.- SERVICIO DE LABORATORIO -  

LABORATORIO DE INMUNOLOGIA
LECTOR DE MICROPLACAS BIOMEDICO 532272850001 LUMATE 400 400-1226 4 7 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR 28 / 005                   35,000.00                                            1,600.00 1                                            1,600.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo.

• Limpiar los sistemas ópticos de los detectores y los sistemas 

de iluminación.

• Limpiar el mecanismo de avance de la placa.

• Verificar la alineación de cada pozo con los sistemas emisores 

2023

OK

21 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 PATOLOGIA CLINICA

D.A.D.- SERVICIO DE LABORATORIO-

LABORATORIO DE BIOQUIMICA
ANALIZADOR BIOQUIMICO SEMIAUTOMATIZADO BIOMEDICO 532202400002 EMPEROR EMP-168 610060068P 7 5 X

X

ARCHIVO 

N° 10

X PREVENTIVO PROVEEDOR 27 / 003                   35,000.00                                            3,600.00 1                                            3,600.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo.

- Limpieza interna del equipo eliminando partículas de polvo de 

las tarjetas electrónicas, flat, cables, conectores.

- Revisión de la bomba de succión, ventilador y filtros de luz. 

- Verificación de parámetros con muestras patrón

2023

OK

22 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 PATOLOGIA CLINICA

D.A.D.- SERVICIO DE LABORATORIO-

LABORATORIO DE BIOQUIMICA
ESTERILIZADOR DE CALOR SECO BIOMEDICO 532260470009 MEMMERT SNB-200 C210-2257 11 10 X

X

ARCHIVO 

N° 11

X PREVENTIVO PROVEEDOR 28 / 006                     8,000.00                                            1,800.00 1                                            1,800.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo: 

- Desmontaje del equipo 

- Limpieza integral del equipo (chasis y tarjetas electrónicas)

- Verificación del estado de la cámara

- Quitar sarro interno por el calor

2023

OK

23 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 PATOLOGIA CLINICA

D.A.D.- SERVICIO DE LABORATORIO-

LABORATORIO DE BIOQUIMICA
CENTRIFUGA PARA 24 TUBOS BIOMEDICO 532220490010

THERMO  FISHER 

SCIENTIFIC
SORVALL ST8 720118031909 4 5 X X X CORRECTIVO PROVEEDOR 27 / 004                   22,000.00                                            4,900.00 1                                            4,900.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo:

- Limpieza interna del equipo eliminando partículas de polvo de 

las tarjetas electrónicas, flat, cables, conectores.

- Limpieza general del chasis exterior 

- Limpieza de cabezal porta muestras  

2023

OK

24 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 PATOLOGIA CLINICA

D.A.D.- SERVICIO DE LABORATORIO-

LABORATORIO DE BIOQUIMICA
CENTRIFUGA PARA 24 TUBOS BIOMEDICO 532220490009

THERMO  FISHER 

SCIENTIFIC
SORVALL ST8 720118031905 4 5 X X X CORRECTIVO PROVEEDOR 27 / 005                   22,000.00                                            4,900.00 1                                            4,900.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo:

- Limpieza interna del equipo eliminando partículas de polvo de 

las tarjetas electrónicas, flat, cables, conectores.

- Limpieza general del chasis exterior 

- Limpieza de cabezal porta muestras  

2023

OK

25 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 PATOLOGIA CLINICA

D.A.D.- SERVICIO DE LABORATORIO-

LABORATORIO DE BIOQUIMICA
CENTRIFUGA PARA 24 TUBOS BIOMEDICO 532220490008

THERMO  FISHER 

SCIENTIFIC
SORVALL ST8 720118030706 4 5 X X X CORRECTIVO PROVEEDOR 27 / 006                   22,000.00                                            4,900.00 1                                            4,900.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo:

- Limpieza interna del equipo eliminando partículas de polvo de 

las tarjetas electrónicas, flat, cables, conectores.

- Limpieza general del chasis exterior 

- Limpieza de cabezal porta muestras  

2023

OK

26 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 PATOLOGIA CLINICA

D.A.D.- SERVICIO DE LABORATORIO-

LABORATORIO DE BIOQUIMICA
CENTRIFUGA PARA 24 TUBOS BIOMEDICO 532220490007

THERMO  FISHER 

SCIENTIFIC
SORVALL ST8 720118020902 4 5 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR 27 / 007                   22,000.00                                            4,900.00 1                                            4,900.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo:

- Limpieza interna del equipo eliminando partículas de polvo de 

las tarjetas electrónicas, flat, cables, conectores.

- Limpieza general del chasis exterior 

- Limpieza de cabezal porta muestras  

2023

OK

27 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 PATOLOGIA CLINICA

D.A.D.- SERVICIO DE LABORATORIO-

LABORATORIO DE BIOQUIMICA
INCUBADORA DE LABORATORIO (OTROS) BIOMEDICO 532269040002 RAYTO RTA-19 581506042E 7 8 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR 28 /007                     1,500.00                                               400.00 1                                               400.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo.

- Desmontaje del equipo 

- Limpieza integral del equipo (chasis y tarjetas electrónicas)

- Verificación del estado de la cámara

- Verificación de resistencia de calefacción

2023

OK

28 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 PATOLOGIA CLINICA

D.A.D.- SERVICIO DE LABORATORIO -  

LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA
CENTRIFUGA PARA 12 TUBOS BIOMEDICO 532220490011

THERMO  FISHER 

SCIENTIFIC
SORVALL ST8 720118031908 4 5 X X X CORRECTIVO PROVEEDOR 27 / 008                   22,000.00                                            4,900.00 1                                            4,900.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo:

- Limpieza interna del equipo eliminando partículas de polvo de 

las tarjetas electrónicas, flat, cables, conectores.

- Limpieza general del chasis exterior 

- Limpieza de cabezal porta muestras  

2023

OK

29 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 CONSULTA EXTERNA

D.S.M.- SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA - 

SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGIA
UNIDAD DENTAL BIOMEDICO 532298200006 GNATUS ARTUS 7000317757 5 10 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR 27 / 009                   28,000.00                                            4,800.00 1                                            4,800.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo.

- Verificación y mantenimiento del sistema eléctrico, incluye 

limpieza de tarjeta electrónica.

- Limpieza de las superficies de respaldo, asiento, cabecera y 

posa brazos del sillón con paño húmedo. Así como las 

2023

OK

30 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 CONSULTA EXTERNA

D.S.M.- SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA - 

SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGIA
UNIDAD DENTAL ELECTRICA COMPLETA BIOMEDICO 532298200005 GNATUS 62F 7000226477 7 10 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR 27 / 010                   28,000.00                                            4,800.00 1                                            4,800.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo.

- Verificación y mantenimiento del sistema eléctrico, incluye 

limpieza de tarjeta electrónica.

- Limpieza de las superficies de respaldo, asiento, cabecera y 

posa brazos del sillón con paño húmedo. Así como las 

2023

OK

31 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 CONSULTA EXTERNA

D.S.M.- SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA - 

SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGIA
UNIDAD DENTAL ELECTRICA COMPLETA BIOMEDICO 532298200009 FOSHAN HONGKE HK630 REGISTRO FOTOGRAFICO 5 10 X X X CORRECTIVO PROVEEDOR 27 / 011                   28,000.00                                            6,800.00 1                                            6,800.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo.

- Verificación y mantenimiento del sistema eléctrico, incluye 

limpieza de tarjeta electrónica.

- Limpieza de las superficies de respaldo, asiento, cabecera y 

posa brazos del sillón con paño húmedo. Así como las 

2023

OK

32 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 CONSULTA EXTERNA

D.S.M.- SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA - 

SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGIA- 

EXTERIOR  -MODULO

COMPRESORA DE AIRE ELECTROMECANICO 672227260009 SCHULZ CSV 15 ODONTO 3236815 11 10 X

X

ARCHIVO 

N° 12

X PREVENTIVO PROVEEDOR 27 / 012                     3,500.00                                            1,000.00 1                                            1,000.00 

• Inspección visual. 

• Mantenimiento integral del equipo

- Mantenimiento de motor compresora.  

-Limpieza y eliminación de oxido. Pintura de necesitarlo. 

- Purga  de agua usada  del contenedor de compresora. 

- Verificación de manómetro de salida Y/o cambio. 

2023

OK

33 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 CONSULTA EXTERNA

D.S.M.- SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA - 

SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGIA
COMPRESORA DE AIRE (USO ODONTOLOGICO) ELECTROMECANICO 532222870004 EKOM DK50 DS A7284-05-2010 9 10 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR 27 / 013                   18,000.00                                            2,000.00 1                                            2,000.00 

• Inspección visual. 

• Mantenimiento integral del equipo 

- Mantenimiento de motor compresora. 

-Limpieza y eliminación de oxido. Pintura de necesitarlo. 

- Purga  de agua usada  del contenedor de compresora. 

- Verificación de manómetro de salida Y/o cambio. 

2023

OK

34 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 CONSULTA EXTERNA

D.S.M.- SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA - 

CONSULTORIO DENTAL 1
UNIDAD DENTAL ELECTRICA COMPLETA BIOMEDICO 532298200010 FOSHAN HONGKE HK630 REGISTRO FOTOGRAFICO 4 10 X X X CORRECTIVO PROVEEDOR 27 / 014                   28,000.00                                            6,800.00 1                                            6,800.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo.

- Verificación y mantenimiento del sistema eléctrico, incluye 

limpieza de tarjeta electrónica.

- Limpieza de las superficies de respaldo, asiento, cabecera y 

posa brazos del sillón con paño húmedo. Así como las 

2023

OK

35 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 CONSULTA EXTERNA

D.S.M.- SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA - 

CONSULTORIO DENTAL 1
DESTARTARIZADOR DE ULTRASONIDO BIOMEDICO 532230470004 WOODPECKER J2LED S1380003J2L 8 5 X

X

ARCHIVO 

N° 14

X PREVENTIVO PROVEEDOR 27 / 015                     4,900.00                                            1,200.00 1                                            1,200.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo.  

- Limpieza de tarjetas electrónicas y sistema  hidráulico  

- Desarme el filtro, conforme figura a continuación.  

- Lave el sintetizado con cepillo y séquelo con aire comprimido 

sintetizado    

2023

OK

36 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 CONSULTA EXTERNA

D.S.M.- SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA - 

CONSULTORIO DENTAL 2
UNIDAD DENTAL BIOMEDICO 532298200007 GNATUS ARTUS 7000317760 5 10 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR 27 / 016                   28,000.00                                            4,800.00 1                                            4,800.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo.

- Verificación y mantenimiento del sistema eléctrico, incluye 

limpieza de tarjeta electrónica.

- Limpieza de las superficies de respaldo, asiento, cabecera y 

posa brazos del sillón con paño húmedo. Así como las 

2023

OK

37 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 CONSULTA EXTERNA

D.S.M.- SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA - 

CONSULTORIO DENTAL 2
EQUIPO DE RAYOS X DENTAL BIOMEDICO 532247220002 GNATUS TIMEX XRAY 7000103749 8 8 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR 27 / 017                   25,000.00                                            8,200.00 1                                            8,200.00 

• Inspección visual.                                                                                                                                                          

• Mantenimiento integral del equipo                                                                                                  

-  Limpieza, lubricación y mantenimiento de cabezal porta tubo                                                                                                                                                 

- Chequeo y calibración de factores radiograficos con detector.

-Certificacion de calibracion de emision de rayos x dentro del 

rango permitido segun fabricante. 

2023

OK

38 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 CONSULTA EXTERNA

D.S.M.- SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA - 

CONSULTORIO DENTAL 2
ESTERILIZADOR A VAPOR-AUTOCLAVE DE 21 L BIOMEDICO 532260470014 CRISTOFOLI

AUTOCLAVE VITALE CLASS 21 

INOXIDABLE
VCF6020182L654654 4 7 X X X CORRECTIVO PROVEEDOR 28/008                     8,000.00                                            2,500.00 1                                            2,500.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo.

- Desmontaje del equipo 

- Limpieza integral del equipo (chasis y tarjetas electrónicas)

- Verificación del estado de la cámara

- Quitar sarro interno por el calor

2023

OK

39 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 CENTRAL DE ESTERILIZACION

DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA - CENTRAL DE 

ESTERILIZACION
ESTERILIZADOR A CALOR HUMEDO BIOMEDICO 532260470013 KAVO KAVO AUTOCLAVE 21 LT - 220V 2014001540 7 7 X

X

ARCHIVO 

N° 16

X CORRECTIVO PROVEEDOR 28 / 009                     8,000.00                                            2,500.00 1                                            2,500.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo: 

- Desmontaje del equipo 

- Limpieza integral del equipo (chasis y tarjetas electrónicas)

- Verificación del estado de la cámara

- Quitar sarro interno por el calor

2023

OK

40 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 CENTRAL DE ESTERILIZACION

DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA - CENTRAL DE 

ESTERILIZACION
ESTERILIZADOR DE CALOR SECO DE 50 - 55 L BIOMEDICO 532260470010 MEMMERT SNB - 400 C411.1145 11 7 X      X                       X PREVENTIVO PROVEEDOR 28/010                     8,000.00                                            1,800.00 1                                            1,800.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo: 

- Desmontaje del equipo 

- Limpieza integral del equipo (chasis y tarjetas electrónicas)

- Verificación del estado de la cámara

- Quitar sarro interno por el calor

2023

OK

41 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 CENTRAL DE ESTERILIZACION

DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA - CENTRAL DE 

ESTERILIZACION
ESTERILIZADOR DE CALOR SECO BIOMEDICO 532260470012 MEMMERT SNB - 200 C214.0033 8 7 X

     X                        

ARCHIVO 

N° 17

X PREVENTIVO PROVEEDOR 28/011                     8,000.00                                            1,800.00 1                                            1,800.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo: 

- Desmontaje del equipo 

- Limpieza integral del equipo (chasis y tarjetas electrónicas)

- Verificación del estado de la cámara

- Quitar sarro interno por el calor

2023

OK

42 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 CENTRAL DE ESTERILIZACION

DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA - CENTRAL DE 

ESTERILIZACION
ESTERILIZADOR BIOMEDICO 532260470016 MEMMERT UM-600 B695.081 1 7 X X X CORRECTIVO PROVEEDOR 27 /018                   12,000.00                                            3,200.00 1                                            3,200.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo: 

- Desmontaje del equipo 

- Limpieza integral del equipo (chasis y tarjetas electrónicas)

- Verificación del estado de la cámara

- Quitar sarro interno por el calor

2023

OK

43 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 EMERGENCIA

D.S.M.A.G.- SERVICIO DE EMERGENCIA - 

CUIDADOS INTERMEDIOS
COCHE DE PARO MOBILIARIO 536430710006 METRO FLEXLINE 00033572 8 8 X

X

ARCHIVO 

N° 18

X PREVENTIVO PROVEEDOR 27/ 019                   45,000.00                                            6,100.00 1                                            6,100.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo coche de paro  

- Limpieza integral de coche de paro      

- Limpieza y verificación de sistema de ruedas, frenos y gavetas.    

• Mantenimiento integral de Desfibrilador     

- Revisión general de equipo (perillas, botoneras, paletas, etc.) 

2023

OK

44 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 EMERGENCIA

D.S.M.A.G.- SERVICIO DE EMERGENCIA - 

CUIDADOS INTERMEDIOS
BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO BIOMEDICO 602206520030 HEALTH O METER 500KL 5000085872 8 7 X

     X                        

ARCHIVO 

N° 19

X PREVENTIVO PROVEEDOR 27/ 020                     2,800.00                                               440.00 1                                               440.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo.

- Desarmado del equipo. 

- Limpieza interna y externa de la plataforma, 

- Limpieza de la báscula, revisión de las pesas corredizas 

grande y pequeña. 

2025

OK

45 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 EMERGENCIA EMERGENCIA-TRIAJE OXIMETRO DE PULSO PORTATIL ADULTO/PEDIATRICO BIOMEDICO 532288390014 EDAN H100B 360101-M19912680035 3 5 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR 28 / 0012                     4,500.00                                            1,200.00 1                                            1,200.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo.

- Medición de los voltajes de salida e ingreso al equipo (tarjeta 

fuente y batería)

- Limpieza interna del equipo eliminando partículas de polvo de 

las tarjetas electrónicas, flat, cables, conectores.

2023

OK

46 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 EMERGENCIA EMERGENCIA - ZONA COVID HOMBRE BALANZA DE PIE DIGITAL CON TALLÍMETRO CAPACIDAD 220 kg BIOMEDICO 602206520035 HEALTH O METER 500KL 5000176784 2 7 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR 29 / 0012                     2,800.00                                               440.00 1                                               440.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo.

- Desarmado del equipo. 

- Limpieza interna y externa de la plataforma, 

- Limpieza de la báscula, revisión de las pesas corredizas 

grande y pequeña. 

2025

OK

47 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 EMERGENCIA EMERGENCIA - ZONA COVID HOMBRE COCHE DE PARO MOBILIARIO 536430710011 FRANCE HOPITAL PERSOLIFE 600 O.P-17-11395 5 8 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR 27 / 020                     8,000.00                                               800.00 1                                               800.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo coche de paro.

- Limpieza integral de coche de paro 

- Limpieza y verificación de sistema de ruedas y frenos 

-Verificación de sistema de gavetas

- Verificación de que el equipo se encuentre completo con 

2023

OK

48 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 CONSULTA EXTERNA

D.A.D.- SERVICIO AL DIAGNÓSTICO -  

ELECTROENCEFALOGRAFIA Y 

ELECTROCARDIOGRAFIA

ELECTROCARDIOGRAFO BIOMEDICO 532234770004 EDAN SE - 3 SE3380308180798 11 5 X

X                                      

ARCHIVO 

N° 21

X PREVENTIVO PROVEEDOR 28 / 013                   10,000.00                                            2,200.00 1                                            2,200.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo.

- Limpieza interna del equipo eliminando partículas de polvo de 

las tarjetas electrónicas, flat, cables, conectores.

- Armado del equipo

- Limpieza y desinfección de superficie externa del equipo.

2023

OK

49 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 CONSULTA EXTERNA

D.A.D.- SERVICIO AL DIAGNÓSTICO -  

ELECTROENCEFALOGRAFIA Y 

ELECTROCARDIOGRAFIA

ELECTROENCEFALOGRAFO BIOMEDICO 532236670001 NIHON KOHDEN EEG9100K 227 15 5 X

X                                      

ARCHIVO 

N° 22

X PREVENTIVO PROVEEDOR 27 / 021                 220,000.00                                          12,900.00 1                                          12,900.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo

- Medición de los voltajes de salida e ingreso al equipo (tarjeta 

fuente y batería)

- Limpieza interna del modulo de adquisición 

- Armado del equipo

2023

OK

50 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 CONSULTA EXTERNA

D.A.D.- SERVICIO AL DIAGNÓSTICO -  

ELECTROENCEFALOGRAFIA Y 

ELECTROCARDIOGRAFIA

ELECTROENCEFALOGRAFO BIOMEDICO 532236670002 NIHON KOHDEN EEG-1200K 01288 11 5 X

X                                      

ARCHIVO 

N° 23

X PREVENTIVO PROVEEDOR 27 / 022                 220,000.00                                          12,900.00 1                                          12,900.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo

- Medición de los voltajes de salida e ingreso al equipo (tarjeta 

fuente y batería)

- Limpieza interna del modulo de adquisición 

- Armado del equipo

2023

OK

51 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 DIAGNOSTICO POR IMÁGENES D.A.D.- SERVICIO AL DIAGNÓSTICO - RAYOS X EQUIPO DE RAYOS X ESTACIONARIO DIGITAL DIRECTO BIOMEDICO 532247300001 DRGEM GXR-40S DXB1240069 10 10 X

X                                      

ARCHIVO 

N° 25

X PREVENTIVO PROVEEDOR 20/1271                 600,000.00                                          18,500.00 1                                          18,500.00 

• Revision del equipo.

• Mantenimiento integral del equipo. 

• Revisión de sistema de alimentación eléctrica del equipo. 

• Ajustes y calibración del sistema eléctrico. 

• Mantenimiento preventivo del sistema generador de rayos X. 

• Mantenimiento preventivo de la columna portatubo. 

2023

OK

52 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 HOSPITALIZACION

DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA- PABELLON 2 -

TEC
EQUIPO ESTIMULANTE - ELECTROSHOCK BIOMEDICO 532252860003 MECTA CORPORATION SPECTRUM 5000Q 13284 4 7 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR 27 / 023                   80,000.00                                          12,000.00 1                                          12,000.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo.

-Medición de los voltajes de salida e ingreso al equipo

- Limpieza interna del equipo eliminando partículas de polvo de 

las tarjetas electrónicas, flat, cables, conectores.             

- Desmontaje del modulo ECT            

2023

OK

53 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 HOSPITALIZACION

DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA- PABELLON 2 -

TEC

MONITOR MULTI PARAMETRO DE FUNCIONES VITALES DE 5 

PARAMETROS
BIOMEDICO 532281970004 ADVANCED PM-200XL PLUS 260577-M18804510005 4 5 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR 27 / 024                   45,000.00                                            6,000.00 1                                            6,000.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo.

-Limpieza interna del equipo eliminando partículas de polvo de 

las tarjetas electrónicas, flat, cables, conectores.

-Armado del equipo

-Limpieza y desinfección de superficie externa del equipo.

2023

OK

54 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 HOSPITALIZACION

DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA- PABELLON 2 -

TEC
ASPIRADORA DE SECRECIONES BASE RODABLE BIOMEDICO 532208120021 ELMASLAR SA01HT SA0119020019 3 5 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR 28 / 014                     8,000.00                                            1,000.00 1                                            1,000.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo.

- Desmontaje integral del equipo.

- Limpieza el interior y externa del chasis

- Mantenimiento de motor (engrasado de rodamiento y 

barnizado del estator).. 

2023

OK

55 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 HOSPITALIZACION

DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA- PABELLON 2 -

TEC
OXIMETRO DE PULSO BIOMEDICO 532288390012 INFUNIX IP-1010 EI IL2002 8 5 X

X                                      

ARCHIVO 

N° 26

X CORRECTIVO PROVEEDOR 28/015 4,500.00                                                               1,370.00 1                                            1,370.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo

- Medición de los voltajes de salida e ingreso al equipo (tarjeta 

fuente y batería)

- Limpieza interna del equipo eliminando partículas de polvo de 

las tarjetas electrónicas, flat, cables, conectores.

2023

OK

56 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 HOSPITALIZACION

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA - PABELLON 1 - 

LADO A
ASPIRADORA DE SECRECIONES BASE RODABLE BIOMEDICO 532208120022 ELMASLAR SA01HT SA0119020022 3 5 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR 28 / 016                     8,000.00                                            1,000.00 1                                            1,000.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo.

- Desmontaje integral del equipo.

- Limpieza el interior y externa del chasis

- Mantenimiento de motor (engrasado de rodamiento y 

barnizado del estator).. 

2023

OK

57 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 HOSPITALIZACION

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA - PABELLON 1 - 

LADO A
BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO BIOMEDICO 602206520028 HEALTH O METER 500KL 5000086168 8 7 X

X                                      

ARCHIVO 

N° 27

X PREVENTIVO PROVEEDOR 29 / 016                     2,800.00                                               440.00 1                                               440.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo.

-  Desarmado del equipo. 

- Limpieza interna y externa de la plataforma, 

- Limpieza de la báscula, revisión de las pesas corredizas 

grande y pequeña. 

2025

OK

58 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 HOSPITALIZACION

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA - PABELLON 2- 

LADO A 
ELECTROCARDIOGRAFO BIOMEDICO 532234770006 MINDRAY BENEHEART R3 FK-45003395 8 5 X

X                                      

ARCHIVO 

N° 28

X CORRECTIVO PROVEEDOR 28/017                   10,000.00                                            2,200.00 1                                            2,200.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo.

- Limpieza interna del equipo eliminando partículas de polvo de 

las tarjetas electrónicas, flat, cables, conectores.

- Armado del equipo

- Limpieza y desinfección de superficie externa del equipo.

2023

OK

59 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 HOSPITALIZACION

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA - PABELLON 2- 

LADO A
COCHE DE PARO MOBILIARIO 536430710009 METRO FLEXLINE 00031560 8 8 X

X                                      

ARCHIVO 

N° 29

X PREVENTIVO PROVEEDOR 27 / 025                   45,000.00                                            6,100.00 1                                            6,100.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo coche de paro  

- Limpieza integral de coche de paro      

- Limpieza y verificación de sistema de ruedas, frenos y gavetas.    

• Mantenimiento integral de Desfibrilador     

- Revisión general de equipo (perillas, botoneras, paletas, etc.) 

2023

OK

60 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 HOSPITALIZACION

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA - PABELLON 2- 

LADO A
BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO BIOMEDICO 602206520020 SECA REGISTRO FOTOGRAFICO 5700282109001 11 7 X

X                                      

ARCHIVO 

N° 30

X PREVENTIVO PROVEEDOR 28 / 025                     2,800.00                                               440.00 1                                               440.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo.

-  Desarmado del equipo. 

- Limpieza interna y externa de la plataforma, 

- Limpieza de la báscula, revisión de las pesas corredizas 

grande y pequeña. 

2025

OK

61 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 HOSPITALIZACION

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA - PABELLON 3- 

LADO B
ASPIRADORA DE SECRECIONES BASE RODABLE BIOMEDICO 532208120023 ELMASLAR SA01HT SA0119020026 3 5 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR 28/018                     8,000.00                                            1,000.00 1                                            1,000.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo.

- Desmontaje integral del equipo.

- Limpieza el interior y externa del chasis

- Mantenimiento de motor (engrasado de rodamiento y 

barnizado del estator).. 

2023

OK

62 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 HOSPITALIZACION

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA - PABELLON 3- 

LADO B
BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO BIOMEDICO 602206520021 SECA 700 5700309102223 11 7 X

X                                      

ARCHIVO 

N° 31

X PREVENTIVO PROVEEDOR 28/019                     2,800.00                                               440.00 1                                               440.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo.

-  Desarmado del equipo. 

- Limpieza interna y externa de la plataforma, 

- Limpieza de la báscula, revisión de las pesas corredizas 

grande y pequeña. 

2025

OK

63 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 HOSPITALIZACION

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA - PABELLON 4- 

LADO A
ASPIRADORA DE SECRECIONES BASE RODABLE BIOMEDICO 532208120024 ELMASLAR SA01HT SA0119020030 3 5 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR 28/019                     8,000.00                                            1,000.00 1                                            1,000.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo.

- Desmontaje integral del equipo.

- Limpieza el interior y externa del chasis

- Mantenimiento de motor (engrasado de rodamiento y 

barnizado del estator).. 

2023

OK

64 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 HOSPITALIZACION

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA - PABELLON 4- 

LADO A
ELECTROCARDIOGRAFO BIOMEDICO 532234770007 MINDRAY BENEHEART R3 FK-45003382 8 5 X

X                                      

ARCHIVO 

N° 32

X PREVENTIVO PROVEEDOR 28/020                   10,000.00                                            2,200.00 1                                            2,200.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo.

- Limpieza interna del equipo eliminando partículas de polvo de 

las tarjetas electrónicas, flat, cables, conectores.

- Armado del equipo

- Limpieza y desinfección de superficie externa del equipo.

2023

OK

65 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 HOSPITALIZACION

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA - PABELLON 4- 

LADO A
BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO BIOMEDICO 602206520022 SECA 700 5700302101231 11 7 X

X                                      

ARCHIVO 

N° 33

X PREVENTIVO PROVEEDOR 28/021                     2,800.00                                               440.00 1                                               440.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo.

-  Desarmado del equipo. 

- Limpieza interna y externa de la plataforma, 

- Limpieza de la báscula, revisión de las pesas corredizas 

grande y pequeña. 

2025

OK

66 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 HOSPITALIZACION

DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL - MEDICINA 

INTERNA -JEFATURA
BALANZA DIGITAL CAPACIDAD 15 kg BIOMEDICO 602206160005 SECA REGISTRO FOTOGRAFICO 5769064150717 10 7 X

X                                      

ARCHIVO 

N° 35

X PREVENTIVO PROVEEDOR 28/022                     1,800.00                                               440.00 1                                               440.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo.

-  Desarmado del equipo. 

- Limpieza interna y externa de la plataforma, 

- Limpieza de la báscula, revisión de las pesas corredizas 

grande y pequeña. 

2025

OK

FUENTE DE EVALUACIONCRITERIOS DE EVALUACION

FORMATO 7.1 FORMATO DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE EQUIPAMIENTO



67 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 HOSPITALIZACION

DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL - MEDICINA 

INTERNA -JEFATURA
ELECTROCARDIOGRAFO PORTATIL BIOMEDICO 532234770005 CARDIMAX FX-7102 50002987 11 5 X

X                                      

ARCHIVO 

N° 36

X PREVENTIVO PROVEEDOR 28/021                   10,000.00                                            2,200.00 1                                            2,200.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo.

- Limpieza interna del equipo eliminando partículas de polvo de 

las tarjetas electrónicas, flat, cables, conectores.

- Armado del equipo

- Limpieza y desinfección de superficie externa del equipo.

2023

OK

68 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 CONSULTA EXTERNA MEDICINA INTERNA - CONSULTORIO 16 BALANZA DIGITAL BIOMEDICO 602207380003 SECA 769 5769057157067 7 7 X

X                                      

ARCHIVO 

N° 37

X PREVENTIVO PROVEEDOR 28/022                     1,800.00                                               440.00 1                                               440.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo.

-  Desarmado del equipo. 

- Limpieza interna y externa de la plataforma, 

- Limpieza de la báscula, revisión de las pesas corredizas 

grande y pequeña. 

2025

OK

69 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 MEDICINA DE REHABILITACION GIMNASIO CINTA DE CORRER MOTORIZADA - TROTADORA BIOMEDICO 812236590004 BEST FITNESS T8 SD15E475Q 7 10 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR 28/023                   32,200.00                                            3,000.00 1                                            3,000.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo.

- Limpieza de los componentes eléctricos y electrónicos 

internos. 

- Limpieza del sistema de poder.

- Limpieza, engrase y lubricación de los sistemas mecánicos.

2024

OK

70 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 MEDICINA DE REHABILITACION GIMNASIO EQUIPO DE GIMNASIO ELIPTICA BIOMEDICO 812245360003 ONMAN PRO-1860 REGISTRO FOTOGRAFICO 11 10 X

X                                      

ARCHIVO 

N° 38

X PREVENTIVO PROVEEDOR 28/024                   14,000.00                                            2,500.00 1                                            2,500.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo.

- Limpieza de los componentes eléctricos y electrónicos 

internos. 

- Limpieza del sistema de baterías. 

-  Tapizado de asiento de requerirlo. 

2024

OK

71 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 MEDICINA DE REHABILITACION GIMNASIO BICICLETA SPINING BIOMEDICO 812219060006 BEST FITNESS SP-2 254DS5FDS5598 11 8 X

X                                      

ARCHIVO 

N° 39

X PREVENTIVO PROVEEDOR 28/025                   14,500.00                                            2,500.00 1                                            2,500.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo.

- Limpieza de los componentes eléctricos y electrónicos 

internos. 

- Limpieza del sistema de baterías.

- Tapizado de asiento                                                                                           

2023

OK

72 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 MEDICINA DE REHABILITACION GIMNASIO BICICLETA SPINING BIOMEDICO 812219060004 BEST FITNESS SP-2 654DSFE8465A4 13 8 X

X                                      

ARCHIVO 

N° 40

X PREVENTIVO PROVEEDOR 28/026                   14,500.00                                            2,500.00 1                                            2,500.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo.

- Limpieza de los componentes eléctricos y electrónicos 

internos. 

- Limpieza del sistema de baterías.

- Repuesto de sistema de monitoreo panel de control. 

2023

OK

73 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 DIRECCION GENERAL

UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS 

DE DESASTRES - OFICINA
OXIMETRO DE PULSO  DIGITAL BIOMEDICO 532288390011 MEDIAID M30 FF08F00552 8 5 X

X                                      

ARCHIVO 

N° 41

X CORRECTIVO PROVEEDOR 28/022                     4,500.00                                            1,370.00 1                                            1,370.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo.

- Medición de los voltajes de salida e ingreso al equipo (tarjeta 

fuente y batería)

- Limpieza interna del equipo eliminando partículas de polvo de 

las tarjetas electrónicas, flat, cables, conectores.

2023

OK

74 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 DIRECCION GENERAL

UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS 

DE DESASTRES - OFICINA
DESFIBRILADOR PORTATIL BIOMEDICO 532230010002 PROGETTI RESCUE SAM PRO TR13090040 8 5 X

X                                      

ARCHIVO 

N° 42

X PREVENTIVO PROVEEDOR 28/023                     8,500.00                                            2,300.00 1                                            2,300.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo.

Efectuar la limpieza del interior del equipo eliminando partículas 

de polvo de las tarjetas electrónicas, flat, cables, conectores.

-Verificación del sistema de carga y cable de paciente.

- Pruebas de descarga interna.

2023

OK

75 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 DIRECCION GENERAL

UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS 

DE DESASTRES - OFICINA
DESFIBRILADOR PORTATIL BIOMEDICO 532230010001 PROGETTI RESCUE SAM 14064427 8 5 X

X                                      

ARCHIVO 

N° 43

X PREVENTIVO PROVEEDOR 28/024                     8,500.00                                            2,300.00 1                                            2,300.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo.

Efectuar la limpieza del interior del equipo eliminando partículas 

de polvo de las tarjetas electrónicas, flat, cables, conectores.

-Verificación del sistema de carga y cable de paciente.

- Pruebas de descarga interna.

2023

OK

76 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 DIRECCION GENERAL

UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS 

DE DESASTRES - ALMACEN
EQUIPO NEBULIZADOR ELECTRICO PORTATIL BIOMEDICO 532255710009 THOMAS 1147 061400001774 8 7 X

X                                      

ARCHIVO 

N° 44

X PREVENTIVO PROVEEDOR 28/025                     3,000.00                                            1,000.00 1                                            1,000.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo.

-Desmontaje integral del equipo.

- Limpieza el interior y externa del chasis

- Mantenimiento de motor (engrasado de rodamiento y 

barnizado del estator).. 

2023

OK

77 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 CONSULTA EXTERNA

D.S.S. - SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGIA - 

CENTRO DE REHABILITACIÓN DE ÑAÑA - 

MODULO

ESTERILIZADOR BIOMEDICO 532260470008 KAVO KAVO AUTOCLAVE 21 LT - 220V 2000100276 11 10 X

X                                      

ARCHIVO 

N° 46

X PREVENTIVO PROVEEDOR 28/026                   10,000.00                                            2,300.00 1                                            2,300.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo: 

- Desmontaje del equipo 

- Limpieza integral del equipo (chasis y tarjetas electrónicas)

- Verificación del estado de la cámara

- Quitar sarro interno por el calor

2023

OK

78 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 SERVICIOS GENERALES CENTRO DE REHABILITACIÓN DE ÑAÑA -  TOPICO BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO BIOMEDICO 602206520031 SECA MED-200 1J3-J14 6 7 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR 28/027                     2,800.00                                               440.00 1                                               440.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo.

-  Desarmado del equipo. 

- Limpieza interna y externa de la plataforma, 

- Limpieza de la báscula, revisión de las pesas corredizas 

grande y pequeña. 

2025

OK

79 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 CONSULTA EXTERNA

D.S.S. - SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGIA - 

CENTRO DE REHABILITACIÓN DE ÑAÑA - 

MODULO

ASPIRADORA DE SECRECIONES DE SOBREMESA BIOMEDICO 532208120020 SILFAB N35V 01-0213-10-A 3 5 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR 28/027                     2,500.00                                            1,000.00 1                                            1,000.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo.

- Desmontaje integral del equipo.

- Limpieza el interior y externa del chasis

- Mantenimiento de motor (engrasado de rodamiento y 

barnizado del estator).. 

2023

OK

80 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 CONSULTA EXTERNA

D.S.S. - SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGIA - 

CENTRO DE REHABILITACIÓN DE ÑAÑA - 

MODULO

UNIDAD DENTAL ELECTRICA COMPLETA BIOMEDICO 532298200004 GNATUS 62F 7000226475 7 10 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR 27 / 026 28,000.00                                                             4,800.00 1                                            4,800.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo.

- Verificación y mantenimiento del sistema eléctrico, incluye 

limpieza de tarjeta electrónica.

- Limpieza de las superficies de respaldo, asiento, cabecera y 

posa brazos del sillón con paño húmedo. Así como las 

2023

OK

81 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 CONSULTA EXTERNA

D.S.S. - SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGIA - 

CENTRO DE REHABILITACIÓN DE ÑAÑA - 

MODULO

COMPRESORA DE AIRE ELECTROMECANICO 672227260010 WAYNE REGISTRO FOTOGRAFICO C-015453 11 10 X

X                                      

ARCHIVO 

N° 48

X PREVENTIVO PROVEEDOR 27 / 027 5,200.00                                                               1,200.00 1                                            1,200.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo 

- Mantenimiento de motor compresora.    

-Limpieza y eliminación de oxido. Pintura de necesitarlo.  

- Purga  de agua usada  del contenedor de compresora. 

- Verificación de manómetro de salida Y/o cambio. 

2023

OK

82 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 CONSULTA EXTERNA

CENTRO DE REHABILITACIÓN DE ÑAÑA -  

SERVICOS GNERALES ÑAÑA - POZO 1 
BOMBA SUMERGIBLE DE 10 HP ELECTROMECANICO 672215660006

REGISTRO 

FOTOGRAFICO
140SX34-03+ME-200-2 130111762-01 4 10 X X X CORRECTIVO PROVEEDOR 28 / 027 25,000.00                  5,500.00                                           1 5,500.00                                           

 • Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo 

- Prueba en vacío y con carga. 

- Cambio de empaque de sello.

- Limpieza interna de válvulas.  

- Mantenimiento y cambio de llaves de control de tablero. 

2023

OK

83 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 NUTRICION

D.A.T.- SERVICIO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA-

COCINA
COCINA A GAS INDUSTRIAL DE 10 HORNILLAS ELECTROMECANICO 322218180004 IMKA FR8700 657HDS6 16 8 X

X                                      

ARCHIVO 

N° 49

X PREVENTIVO PROVEEDOR 29 / 027 7,000.00                    2,500.00                                           1 2,500.00                                           

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo.

- Ajuste de válvulas de regulación 

- Limpieza de hornillas con removedores.          

- Limpieza y remoción de ollin de las partes afectadas de cocina.  

– Limpieza de horno en caso de contar con ello.   

2023

OK

84 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 NUTRICION

D.A.T.- SERVICIO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA -

COCINA
HORNO A GAS - ELECTRICO ELECTROMECANICO 322257070002 SURCO FEV107E 24966 12 10 X

X                                      

ARCHIVO 

N° 50

X CORRECTIVO PROVEEDOR 30 / 027                     6,000.00                                            2,000.00 1                                            2,000.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo.

- Ajuste de válvulas de regulación.        

-Mantenimiento integral de quemador.

- Mantenimeinto de rejillas de separacion.

- Limpieza y remoción de ollin de las partes afectadas.     

2023

OK

85 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 NUTRICION

D.A.T.- SERVICIO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA -

COCINA
SARTEN VOLCABLE ELECTROMECANICO 322291830001 SURCO HEAVY DUTY SV80-1 12 15 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR 31 / 027                   15,000.00                                            4,000.00 1                                            4,000.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo.

- Verificar correcto movimiento basculante de sartén.                

- Corrección de la manija de rotación basculante.          

- Reajuste de tuercas y pernos que se han soltado.           

- Efectuar pintado de sartén.  

2023

OK

86 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 NUTRICION

D.A.T.- SERVICIO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA -

COCINA
SARTEN VOLCABLE ELECTROMECANICO 322291830002 SURCO HEAVY DUTY SV80-2 12 15 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR 32 / 027                   15,000.00                                            4,000.00 1                                            4,000.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo.

- Verificar correcto movimiento basculante de sartén.                

- Corrección de la manija de rotación basculante.          

- Reajuste de tuercas y pernos que se han soltado.           

- Efectuar pintado de sartén.  

2023

OK

87 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 NUTRICION

D.A.T.- SERVICIO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA -

COCINA
PLANCHA FREIDORA ELECTROMECANICO 322287120001 SURCO REGISTRO FOTOGRAFICO REGISTRO FOTOGRAFICO 11 10 X

X                                      

ARCHIVO 

N° 51

X PREVENTIVO PROVEEDOR 33 / 027                   10,000.00                                            3,000.00 1                                            3,000.00 

• Inspección visual. 

• Mantenimiento integral del equipo 

- Ajuste de válvulas de regulación 

- Limpieza de plancha  

- Limpieza y remoción de ollin de las partes afectadas de 

plancha  

2023

OK

88 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 NUTRICION D.A.T.- SERVICIO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA MARMITA DE 300 L ELECTROMECANICO 322277390012 SURCO INOX CHA CH0001 9 15 X X X CORRECTIVO PROVEEDOR 34 / 027                 120,000.00                                          24,500.00 1                                          24,500.00 

• Inspección visual. 

• Mantenimiento integral del equipo 

 -Ajuste de llaves de control de vapor 

 - Verificación del sistema de vapor 

 - Limpieza de marmita parte interna y externa   

 -Cambio de manómetro de presión si se halla deteriorado  

2023

OK

89 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 NUTRICION D.A.T.- SERVICIO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA MARMITA DE 300 L ELECTROMECANICO 322277390013 SURCO IOX CHA CH0002 9 15 X X X CORRECTIVO PROVEEDOR 35 / 027                 120,000.00                                          24,000.00 1                                          24,000.00 

• Inspección visual. 

• Mantenimiento integral del equipo 

 -Ajuste de llaves de control de vapor 

 - Verificación del sistema de vapor 

 - Limpieza de marmita parte interna y externa   

 -Cambio de manómetro de presión si se halla deteriorado  

2023

OK

90 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 NUTRICION

D.A.T.- SERVICIO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA-

ALMACEN DE VIVERES SECOS Y FRESCOS
CONGELADORA ELECTRICA VERTICAL DE 1850 L ELECTROMECANICO 112224260003 REALSA RA-66AI 311025 9 10 X X X CORRECTIVO PROVEEDOR 36 / 027                   10,000.00                                            3,200.00 1                                            3,200.00 

• Inspección visual. 

• Mantenimiento integral del equipo 

-Mantenimiento de termostato este correctamente regulado  

- Verificar enfriamiento de Cámara 

- Verificacion de puerta para el adecuado sellado de Cámara   

-Limpieza de evaporador y condensador.

2023

OK

91 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 NUTRICION

D.A.T.- SERVICIO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA - 

DESPENSA DE ALIMENTOS
CONGELADORA ELECTRICA VERTICAL ELECTROMECANICO 112224260004 REALSA REGISTRO FOTOGRAFICO REGISTRO FOTOGRAFICO 1 10 X X X CORRECTIVO PROVEEDOR 37 / 027                     8,000.00                                            2,600.00 1                                            2,600.00 

• Inspección visual. 

• Mantenimiento integral del equipo 

-Mantenimiento de termostato este correctamente regulado  

- Verificar enfriamiento de Cámara 

- Verificacion de puerta para el adecuado sellado de Cámara   

-Limpieza de evaporador y condensador.

2023

OK

92 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 NUTRICION

D.A.T.- SERVICIO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA - 

DESPENSA DE ALIMENTOS
CONGELADORA ELECTRICA VERTICAL ELECTROMECANICO 112224260005 REALSA REGISTRO FOTOGRAFICO REGISTRO FOTOGRAFICO 1 10 X X X CORRECTIVO PROVEEDOR 38 / 027                   11,000.00                                            3,050.00 1                                            3,050.00 

• Inspección visual. 

• Mantenimiento integral del equipo 

-Mantenimiento de termostato este correctamente regulado  

- Verificar enfriamiento de Cámara 

- Verificacion de puerta para el adecuado sellado de Cámara   

-Limpieza de evaporador y condensador.

2023

OK

93 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 NUTRICION

D.A.T.- SERVICIO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA - 

NUTRICION DE ÑAÑA
COCHE TERMICO PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS ELECTROMECANICO 536440480007 ASMAT REGISTRO FOTOGRAFICO REGISTRO FOTOGRAFICO 8 8 X

X                                      

ARCHIVO 

N° 52

X PREVENTIVO PROVEEDOR 39 / 027                     4,400.00                                            1,800.00 1                                            1,800.00 

• Inspección visual. 

• Mantenimiento integral del equipo 

-Mantenimiento de termostato este correctamente regulado  

- Verificar el estado de camara.

- Verificacion de puerta para el adecuado sellado de Cámara   

• Suministro:

2023

OK

94 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 NUTRICION

D.A.T.- SERVICIO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA - 

COCINA CENTRAL
COCHE TERMICO PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS ELECTROMECANICO 536440480008 ASMAT REGISTRO FOTOGRAFICO REGISTRO FOTOGRAFICO 8 8 X

X                                      

ARCHIVO 

N°53

X PREVENTIVO PROVEEDOR 40 / 027                     4,400.00                                            1,800.00 1                                            1,800.00 

• Inspección visual. 

• Mantenimiento integral del equipo 

-Mantenimiento de termostato este correctamente regulado  

- Verificar el estado de camara.

- Verificacion de puerta para el adecuado sellado de Cámara   

• Suministro:

2023

OK

95 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 SERVICIOS GENERALES

OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y 

MANTENIMIENTO -  LAVANDERIA
CALANDRIA ELECTROMECANICO 252204030001 EFAMEIN CAPI723 CAPI-3200 11 10 X

X                                      

ARCHIVO 

N°54

X PREVENTIVO PROVEEDOR 41 / 027                 350,000.00                                          25,000.00 1                                          25,000.00 

• Inspección visual. 

• Mantenimiento integral del equipo

- Limpieza de paredes internas de rodillo, motores (del cilindro, 

extractor y calefactores), quemador, cilindro neumáticos y 

turbinas de aspiración y ventilador de refrigeración de los 

motores 

2023

OK

96 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 SERVICIOS GENERALES

OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y 

MANTENIMIENTO -  LAVANDERIA
CALANDRIA ELECTROMECANICO 252204030002

CHICAGO FLATWORK 

IRONER
SA11-85-F 26623 2 10 X X X CORRECTIVO PROVEEDOR 42 / 027                 350,000.00                                          90,000.00 1                                          90,000.00 

• Inspección visual. 

• Mantenimiento integral del equipo

- Limpieza de paredes internas de rodillo, motores (del cilindro, 

extractor y calefactores), quemador, cilindro neumáticos y 

turbinas de aspiración y ventilador de refrigeración de los 

motores 

2023

OK

97 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 SERVICIOS GENERALES

OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y 

MANTENIMIENTO -  LAVANDERIA
LAVADORA INDUSTRIAL ELECTROMECANICO 252228790002 EFAMEIN LTH100 LTH724 11 10 X

X                                      

ARCHIVO 

N°55

X PREVENTIVO PROVEEDOR 43 / 027                   95,000.00                                          20,300.00 1                                          20,300.00 

• Inspección visual. 

• Mantenimiento integral del equipo 

- Limpieza de paredes internas de Cámara de lavado, brazos de 

lavado y bandeja de lavado, rejilla para el filtrado de partículas, 

conectores de suministro de agua, paneles externos y 

mangueras para dosificación de detergente.

2023

OK

98 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 SERVICIOS GENERALES

OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y 

MANTENIMIENTO -  LAVANDERIA
LAVADORA INDUSTRIAL ELECTROMECANICO 252228790004 TROY REGISTRO FOTOGRAFICO REGISTRO FOTOGRAFICO 2 10 X X X CORRECTIVO PROVEEDOR 44 / 027                   95,000.00                                          20,000.00 1                                          20,000.00 

• Inspección visual. 

• Mantenimiento integral del equipo 

- Limpieza de paredes internas de Cámara de lavado, brazos de 

lavado y bandeja de lavado, rejilla para el filtrado de partículas, 

conectores de suministro de agua, paneles externos y 

mangueras para dosificación de detergente.

2023

OK

99 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 SERVICIOS GENERALES

OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y 

MANTENIMIENTO -  LAVANDERIA
CENTRIFUGA ELECTROMECANICO 675003800002 WEG W22 REGISTRO FOTOGRAFICO 1 10 X X X CORRECTIVO PROVEEDOR 45 / 027                   22,000.00                                            4,900.00 1                                            4,900.00 

• Inspección visual. 

• Mantenimiento integral del equipo 

-Limpieza general de estructura y carcasa 

-Verificar sonido y lubricación de de sistema mecánico. 

 -Verificación de sistema de fajas  

-Limpieza y ajuste de motor principal 

2023

OK

100 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 SERVICIOS GENERALES

OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y 

MANTENIMIENTO -  LAVANDERIA
SECADORA INDUSTRIAL PARA ROPA DE 30 kg ELECTROMECANICO 252295960001 EFAMEIN EFAS 30 EFAS-568 13 10 X

X                                      

ARCHIVO 

N°56

X PREVENTIVO PROVEEDOR 46 / 027                   85,000.00 20,750.00                                         1 20,750.00                                         

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo 

- Limpieza de paredes internas de tambor, filtros de pelusas, 

motores, turbina, polea, actuador rotativo. 

- Limpieza de los contactos eléctricos

- Limpieza, lubricación, engrase y ajuste del sistema mecánico 

2023

OK

101 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 SERVICIOS GENERALES

OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y 

MANTENIMIENTO -  LAVANDERIA
SECADORA INDUSTRIAL PARA ROPA ELECTROMECANICO 252295960002 CO-MACO REGISTRO FOTOGRAFICO REGISTRO FOTOGRAFICO 2 10 X X X CORRECTIVO PROVEEDOR 47 / 027                   85,000.00 20,750.00                                         1 20,750.00                                         

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo 

- Limpieza de paredes internas de tambor, filtros de pelusas, 

motores, turbina, polea, actuador rotativo. 

- Limpieza de los contactos eléctricos

- Limpieza, lubricación, engrase y ajuste del sistema mecánico 

2023

OK

102 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 SERVICIOS GENERALES SALA DE CALDERA TANQUE HIDRONEUMATICO ELECTROMECANICO 673678200001 PEDROLLO PLURIJET 4/200 REGISTRO FOTOGRAFICO 23 7 X

X                                      

ARCHIVO 

N°57

X PREVENTIVO PROVEEDOR 48 / 027                     6,000.00 1,300.00                                           1 1,300.00                                           

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo.

- Desagote total del tanque hidroneumático.

- Limpieza general del interior y enjuagues a presión 

- Aplicación de hipoclorito de sodio para desinfección de 

tanques de agua potable.

2023

OK

103 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 SERVICIOS GENERALES DAMOC TANQUE HIDRONEUMATICO ELECTROMECANICO 673678200002 LOADZA T.H -80G REGISTRO FOTOGRAFICO 23 7 X

X                                      

ARCHIVO 

N°58

X PREVENTIVO PROVEEDOR 49 / 027                     6,000.00 1,300.00                                           1 1,300.00                                           

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo.

- Desagote total del tanque hidroneumático.

- Limpieza general del interior y enjuagues a presión 

- Aplicación de hipoclorito de sodio para desinfección de 

tanques de agua potable.

2023

OK

104 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 SERVICIOS GENERALES

OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y 

MANTENIMIENTO  - HOSPITALIZACION
TANQUE HIDRONEUMATICO ELECTROMECANICO 673678200003 LOADZA T.H -75G REGISTRO FOTOGRAFICO 23 7 X

X                                      

ARCHIVO 

N°59

X PREVENTIVO PROVEEDOR 50 / 027                     6,000.00 1,300.00                                           1 1,300.00                                           

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo.

- Desagote total del tanque hidroneumático.

- Limpieza general del interior y enjuagues a presión 

- Aplicación de hipoclorito de sodio para desinfección de 

tanques de agua potable.

2023

OK

105 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 SERVICIOS GENERALES SERVICIOS GENERALES  - EMERGENCIA TANQUE HIDRONEUMATICO DE 80 GAL ELECTROMECANICO 673678200004 LOADZA T.H -80G REGISTRO FOTOGRAFICO 14 7 X

X                                      

ARCHIVO 

N°60

X PREVENTIVO PROVEEDOR 51 / 027                     6,000.00 1,300.00                                           1 1,300.00                                           

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo.

- Desagote total del tanque hidroneumático.

- Limpieza general del interior y enjuagues a presión 

- Aplicación de hipoclorito de sodio para desinfección de 

tanques de agua potable.

2023

OK

106 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 SERVICIOS GENERALES

OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y 

MANTENIMIENTO - SERVICIO DE ADICCIONES
TANQUE HIDRONEUMATICO ELECTROMECANICO 673678200005 LOADZA T.H -75G REGISTRO FOTOGRAFICO 13 7 X

X                                      

ARCHIVO 

N°61

X PREVENTIVO PROVEEDOR 52 / 027                     6,000.00 1,300.00                                           1 1,300.00                                           

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo 

- Desagote total del tanque hidroneumático. 

 - Limpieza general del interior y enjuagues a presión.  

- Aplicación de hipoclorito de sodio para desinfección de 

tanques de agua potable. 

2023

OK

107 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 SERVICIOS GENERALES CASETA DE REJAS - DSMNA EQUIPO HIDRONEUMATICO ELECTROMECANICO 672253120001 PEDROLLO PLURIJET 4/200 REGISTRO FOTOGRAFICO 10 10 X

X                                      

ARCHIVO 

N°62

X PREVENTIVO PROVEEDOR 53 / 027                     6,000.00 1,300.00                                           1 1,300.00                                           

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo  

- Desagote total del tanque hidroneumático. 

- Limpieza general del interior y enjuagues a presión.   

- Aplicación de hipoclorito de sodio para desinfección de 

tanques de agua potable. 

2023

OK

108 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 SERVICIOS GENERALES SALA DE TRATAMIENTO DE AGUA TANQUE ABLANDADOR DE AGUA ELECTROMECANICO 673677040003 STEAM BOILER SW-SA-150 3072300 14 10 X

X                                      

ARCHIVO 

N°63

X PREVENTIVO PROVEEDOR 54 / 027                   18,000.00 3,500.00                                           1 3,500.00                                           

• Inspección visual. 

• Mantenimiento integral del equipo 

-Mantenimiento de tanque, válvula multipuesto.  

-Verificaciones y correctivo de fugas en caso de haberlo. 

 -Mantenimiento de válvula multipuesto o arreglo de válvulas.  

-Limpieza del interior de tanque y resina 

2023

OK

109 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 SERVICIOS GENERALES SALA DE TRATAMIENTO DE AGUA TANQUE ABLANDADOR DE AGUA ELECTROMECANICO 673677040004 CORINSER REGISTRO FOTOGRAFICO REGISTRO FOTOGRAFICO 11 10 X

X                                      

ARCHIVO 

N°64

X PREVENTIVO PROVEEDOR 55 / 027                   18,000.00 3,500.00                                           1 3,500.00                                           

• Inspección visual. 

• Mantenimiento integral del equipo 

-Mantenimiento de tanque, válvula multipuesto.  

-Verificaciones y correctivo de fugas en caso de haberlo. 

 -Mantenimiento de válvula multipuesto o arreglo de válvulas.  

-Limpieza del interior de tanque y resina 

2023

OK

110 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 SERVICIOS GENERALES AREA DE CARPINTERIA - SERVICIOS GENERALES SIERRA CIRCULAR INDUSTRIAL ELECTROMECANICO 675088500001 WEG REGISTRO FOTOGRAFICO REGISTRO FOTOGRAFICO 11 10 X

X                                      

ARCHIVO 

N°65

X PREVENTIVO PROVEEDOR 56 / 027                     5,000.00 950.00                                              1 950.00                                              

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo 

-Limpieza de estructura y pintado. 

- Mantenimiento de motor eléctrico. limpieza de bornera, revisión 

de cableado. 

- Lubricación de rodamientos y ajuste de correas. 

2023

OK

111 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 SERVICIOS GENERALES SERVICIOS DE COSTURA MAQUINA DE COSER RECTA INDUSTRIAL ELECTROMECANICO 675024700010 JUKI DDL-8300N DOCA04689 13 10 X

X                                      

ARCHIVO 

N°66

X PREVENTIVO PROVEEDOR 57 / 027                     2,500.00 950.00                                              1 950.00                                              

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo 

- Limpieza general de superficie y mecanismos. 

- Lubricación de polea y barra de aguja. 

- Mantenimiento de guia de hilos. 

- Mantenimiento de Pedal o Manivela  

2023

OK

112 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 SERVICIOS GENERALES SERVICIOS DE COSTURA MAQUINA DE COSER RECTA INDUSTRIAL ELECTROMECANICO 675024700004 SINGER 1191D300A U974731227 24 10 X

X                                      

ARCHIVO 

N°67

X PREVENTIVO PROVEEDOR 58 / 027                     2,500.00 650.00                                              1 650.00                                              

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo  

- Limpieza general de superficie y mecanismos. 

- Lubricación de polea y barra de aguja.  

- Mantenimiento de guia de hilos. 

- Mantenimiento de Pedal o Manivela   

2023

OK

113 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 SERVICIOS GENERALES SERVICIOS DE COSTURA MAQUINA DE COSER RECTA INDUSTRIAL ELECTROMECANICO 675024700008 JUKI DDL-8300N 4D0ZF01777 16 10 X

X                                      

ARCHIVO 

N°68

X PREVENTIVO PROVEEDOR 59 / 027                     2,500.00 650.00                                              1 650.00                                              

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo  

- Limpieza general de superficie y mecanismos. 

- Lubricación de polea y barra de aguja.  

- Mantenimiento de guia de hilos. 

- Mantenimiento de Pedal o Manivela   

2023

OK

114 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 SERVICIOS GENERALES SERVICIOS DE COSTURA MAQUINA DE COSER RECTA INDUSTRIAL ELECTROMECANICO 675024700011 JUKI DDL-8300N 4D0BM06992 13 10 X

X                                      

ARCHIVO 

N°69

X PREVENTIVO PROVEEDOR 60 / 027                     2,500.00 650.00                                              1 650.00                                              

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo  

- Limpieza general de superficie y mecanismos. 

- Lubricación de polea y barra de aguja.  

- Mantenimiento de guia de hilos. 

- Mantenimiento de Pedal o Manivela   

2023

OK

115 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 SERVICIOS GENERALES SERVICIOS DE COSTURA MAQUINA DE COSER REMALLADORA ELECTROMECANICO 675025800001 KINGTEX SH6000 95010716 22 10 X

X                                      

ARCHIVO 

N°70

X PREVENTIVO PROVEEDOR 61 / 027                     2,500.00 650.00                                              1 650.00                                              

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo  

- Limpieza general de superficie y mecanismos. 

- Lubricación de polea y barra de aguja.  

- Mantenimiento de guia de hilos. 

- Mantenimiento de Pedal o Manivela   

2023

OK

116 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 SERVICIOS GENERALES SERVICIOS DE COSTURA MAQUINA DE COSER RECTA INDUSTRIAL ELECTROMECANICO 675024700003 SINGER 1191D300A U274731325 22 10 X

X                                      

ARCHIVO 

N°71

X PREVENTIVO PROVEEDOR 62 / 027                     2,500.00 650.00                                              1 650.00                                              

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo  

- Limpieza general de superficie y mecanismos. 

- Lubricación de polea y barra de aguja.  

- Mantenimiento de guia de hilos. 

- Mantenimiento de Pedal o Manivela   

2023

OK

117 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 SERVICIOS GENERALES

TERAPIA OCUPACIONAL - REHABILITACION EN 

SALUD MENTAL
MAQUINA DE COSER RECTA INDUSTRIAL ELECTROMECANICO 675024700005 SINGER 20U53 U973805061 24 10 X

X                                      

ARCHIVO 

N°72

X PREVENTIVO PROVEEDOR 63 / 027                     2,500.00 650.00                                              1 650.00                                              

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo  

- Limpieza general de superficie y mecanismos. 

- Lubricación de polea y barra de aguja.  

- Mantenimiento de guia de hilos. 

- Mantenimiento de Pedal o Manivela   

2023

OK

118 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 SERVICIOS GENERALES

TERAPIA OCUPACIONAL - REHABILITACION EN 

SALUD MENTAL
MAQUINA DE COSER RECTA INDUSTRIAL ELECTROMECANICO 675024700007 JUKI DDL-8300N 4DZE08181 16 10 X

X                                      

ARCHIVO 

N°73

X PREVENTIVO PROVEEDOR 64 / 027                     2,500.00 650.00                                              1 650.00                                              

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo  

- Limpieza general de superficie y mecanismos. 

- Lubricación de polea y barra de aguja.  

- Mantenimiento de guia de hilos. 

- Mantenimiento de Pedal o Manivela   

2023

OK

119 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 SERVICIOS GENERALES

D.S.M.- SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA - 

SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGIA

EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO DE 12000 

BTU TIPO SPLIT
ELECTROMECANICO 112236140073 YORK YSEA12FB-ADA 100001907141100012 7 7 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR 29 /001                     3,000.00                                            1,000.00 1                                            1,000.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo 

• Revisión, lectura y calibración de las presiones en las líneas 

de alta y baja presión 

- Revisión de las tuberías y conexiones de cobre 

- Desmontaje de carcasa de la unidad. 

2023

OK

120 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 SERVICIOS GENERALES

D.S.M.- SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA - 

SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGIA

EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO DE 24000 

BTU TIPO VENTANA
ELECTROMECANICO 112236140017 TCL-AIRCON TAC-24CHS/H2 REGISTRO FOTOGRAFICO 13 7 X

     X                        

ARCHIVO 

N° 13

X PREVENTIVO PROVEEDOR 29 / 002                     5,000.00                                            1,500.00 1                                            1,500.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo 

• Revisión, lectura y calibración de las presiones en las líneas 

de alta y baja presión 

- Revisión de las tuberías y conexiones de cobre 

- Desmontaje de carcasa de la unidad. 

2023

OK

121 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 SERVICIOS GENERALES

D.S.M.- SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA - 

CONSULTORIO DENTAL 1

EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO DE 60000 

BTU TIPO SPLIT
ELECTROMECANICO 112236140064 YORK YNDA60FS-EET EVAP - 244101063121200056 9 7 X

X

ARCHIVO 

N° 15

X PREVENTIVO PROVEEDOR 29 / 003                   15,000.00                                            4,500.00 1                                            4,500.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo 

• Revisión, lectura y calibración de las presiones en las líneas 

de alta y baja presión 

- Revisión de las tuberías y conexiones de cobre 

- Desmontaje de carcasa de la unidad. 

2023

OK

122 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 SERVICIOS GENERALES

D.S.M.A.G.- SERVICIO DE EMERGENCIA -

JEFATURA

EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO DE 18000 

BTU TIPO SPLIT
ELECTROMECANICO 112236140057 COLDPOINT CPWSC - 18 D2014548702212614130063 10 7 X

X                                      

ARCHIVO 

N° 20

X PREVENTIVO PROVEEDOR 29 / 004                     3,000.00                                            1,000.00 1                                            1,000.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo 

• Revisión, lectura y calibración de las presiones en las líneas 

de alta y baja presión 

- Revisión de las tuberías y conexiones de cobre 

- Desmontaje de carcasa de la unidad. 

2023

OK

123 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 SERVICIOS GENERALES

D.A.D.- SERVICIO AL DIAGNÓSTICO -  

ELECTROENCEFALOGRAFIA Y 

ELECTROCARDIOGRAFIA

EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO DE 24000 

BTU TIPO SPLIT
ELECTROMECANICO 112236140069 YORK YSEA24FS-ADA REGISTRO FOTOGRAFICO 6 7 X

X                                      

ARCHIVO 

N° 24

X PREVENTIVO PROVEEDOR 29 / 005                     5,000.00                                            1,500.00 1                                            1,500.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo 

• Revisión, lectura y calibración de las presiones en las líneas 

de alta y baja presión 

- Revisión de las tuberías y conexiones de cobre 

- Desmontaje de carcasa de la unidad. 

2023

OK

124 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 HOSPITALIZACION

DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL - MEDICINA 

INTERNA -JEFATURA

EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO DE 48000 

BTU TIPO SPLIT
ELECTROMECANICO 112236140061 YORK YSEA12F5-ADA REGISTRO FOTOGRAFICO 10 7 X

X                                      

ARCHIVO 

N° 34

X PREVENTIVO PROVEEDOR 29 / 006                     8,000.00                                            2,000.00 1                                            2,000.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo 

• Revisión, lectura y calibración de las presiones en las líneas 

de alta y baja presión 

- Revisión de las tuberías y conexiones de cobre 

- Desmontaje de carcasa de la unidad. 

2023

OK

125 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 SERVICIOS GENERALES

UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS 

DE DESASTRES - OFICINA

EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO DE 60000 

BTU TIPO SPLIT
ELECTROMECANICO 112236140066 LG SP242CN 401TAHQ04689 8 7 X

X                                      

ARCHIVO 

N° 45

X PREVENTIVO PROVEEDOR 29 / 007                   15,000.00                                            4,500.00 1                                            4,500.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo 

• Revisión, lectura y calibración de las presiones en las líneas 

de alta y baja presión 

- Revisión de las tuberías y conexiones de cobre 

- Desmontaje de carcasa de la unidad. 

2023

OK

126 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 SERVICIOS GENERALES

CENTRO DE REHABILITACIÓN DE ÑAÑA - DATA 

CENTER

EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO DE 60000 

BTU TIPO SPLIT
ELECTROMECANICO 112236140043 MIDEA MSR24CR D211479950312903130086 11 7 X

X                                      

ARCHIVO 

N° 47

X PREVENTIVO PROVEEDOR 29 / 008                     4,600.00                                            1,200.00 1                                            1,200.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo 

• Revisión, lectura y calibración de las presiones en las líneas 

de alta y baja presión 

- Revisión de las tuberías y conexiones de cobre 

- Desmontaje de carcasa de la unidad. 

2023

OK

127 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 SERVICIOS GENERALES OFICINA DE GESTION DE CALIDAD EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO ELECTROMECANICO 112236140075 LG SP122CN MEZ66014105 7 7 X

X                                      

ARCHIVO 

N°74

X PREVENTIVO PROVEEDOR 29 / 009                     8,000.00                                            2,000.00 1                                            2,000.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo 

• Revisión, lectura y calibración de las presiones en las líneas 

de alta y baja presión 

- Revisión de las tuberías y conexiones de cobre 

- Desmontaje de carcasa de la unidad. 

2023

OK

128 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 SERVICIOS GENERALES SEGUROS (SIS)

EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUSTRIAL DE 18000 

BTU TIPO VENTANA
ELECTROMECANICO 112240100046 YORK YSEA24FS-ADA 100001487130700531 11 7 X

X                                      

ARCHIVO 

N°75

X PREVENTIVO PROVEEDOR 29 / 010                     3,000.00 1,000.00                                           1 1,000.00                                           

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo 

• Revisión, lectura y calibración de las presiones en las líneas 

de alta y baja presión 

- Revisión de las tuberías y conexiones de cobre 

- Desmontaje de carcasa de la unidad. 

2023

OK

129 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 SERVICIOS GENERALES DIGITACION SIS

EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO DE 18000 

BTU TIPO SPLIT
ELECTROMECANICO 112236140058 MIDEA MSG - 18CR C101335590611426130005 10 7 X

X                                      

ARCHIVO 

N°76

X PREVENTIVO PROVEEDOR 29 / 011                     3,000.00 1,000.00                                           1 1,000.00                                           

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo 

• Revisión, lectura y calibración de las presiones en las líneas 

de alta y baja presión 

- Revisión de las tuberías y conexiones de cobre 

- Desmontaje de carcasa de la unidad. 

2023

OK

130 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 SERVICIOS GENERALES OFICINA DE LOGÍSTICA - SECRETARIA

EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO DE 18000 

BTU TIPO SPLIT
ELECTROMECANICO 112236140041 MIDEA MSG-18CR C101316531311311120066 11 7 X

X                                      

ARCHIVO 

N°77

X PREVENTIVO PROVEEDOR 29 / 012                     3,000.00 1,000.00                                           1 1,000.00                                           

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo 

• Revisión, lectura y calibración de las presiones en las líneas 

de alta y baja presión 

- Revisión de las tuberías y conexiones de cobre 

- Desmontaje de carcasa de la unidad. 

2023

OK

131 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 SERVICIOS GENERALES OFICINA DE LOGÍSTICA - JEFATURA

EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO DE 60000 

BTU TIPO SPLIT
ELECTROMECANICO 112236140048 MIDEA MOV-60CR-X C101283990210C27130002 11 7 X

X                                      

ARCHIVO 

N°78

X PREVENTIVO PROVEEDOR 29 / 013                   15,000.00                                            4,500.00 1                                            4,500.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo 

• Revisión, lectura y calibración de las presiones en las líneas 

de alta y baja presión 

- Revisión de las tuberías y conexiones de cobre 

- Desmontaje de carcasa de la unidad. 

2023

OK

132 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 SERVICIOS GENERALES OFICINA DE LOGÍSTICA  - SALA DE REUNIONES

EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO DE 24000 

BTU TIPO SPLIT
ELECTROMECANICO 112236140052 COMFORTSTAR CCH024CD C:3497310001211,E:3360410005718 11 7 X

X                                      

ARCHIVO 

N°79

X PREVENTIVO PROVEEDOR 29 / 014                     5,000.00                                            1,500.00 1                                            1,500.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo 

• Revisión, lectura y calibración de las presiones en las líneas 

de alta y baja presión 

- Revisión de las tuberías y conexiones de cobre 

- Desmontaje de carcasa de la unidad. 

2023

OK

133 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 SERVICIOS GENERALES SERVICIOS GENERALES -OFICINA

EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO DE 18000 

BTU TIPO SPLIT
ELECTROMECANICO 112236140040 MIDEA MSG-18CR C101316531311311120022 11 7 X

X                                      

ARCHIVO 

N°80

X PREVENTIVO PROVEEDOR 29 / 015                     3,000.00                                            1,000.00 1                                            1,000.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo 

• Revisión, lectura y calibración de las presiones en las líneas 

de alta y baja presión 

- Revisión de las tuberías y conexiones de cobre 

- Desmontaje de carcasa de la unidad. 

2023

OK

134 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 SERVICIOS GENERALES DIRECCION GENERAL - AUDITORIO

EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUSTRIAL DE 60000 

BTU TIPO DUCTO
ELECTROMECANICO 112240100047 COLDPOINT MUB-60CR-X REGISTRO FOTOGRAFICO 8 7 X

X                                      

ARCHIVO 

N°81

X PREVENTIVO PROVEEDOR 29 / 016                   15,000.00                                            4,500.00 1                                            4,500.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo 

• Revisión, lectura y calibración de las presiones en las líneas 

de alta y baja presión 

- Revisión de las tuberías y conexiones de cobre 

- Desmontaje de carcasa de la unidad. 

2023

OK

135 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 SERVICIOS GENERALES JEFATURA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO ELECTROMECANICO 112236140003 PANASONIC CS-XC181KP 168405104 21 7 X

X                                      

ARCHIVO 

N°82

X PREVENTIVO PROVEEDOR 29 / 017                     3,000.00                                            1,000.00 1                                            1,000.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo 

• Revisión, lectura y calibración de las presiones en las líneas 

de alta y baja presión 

- Revisión de las tuberías y conexiones de cobre 

- Desmontaje de carcasa de la unidad. 

2023

OK



136 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 SERVICIOS GENERALES PRIVADO DE DIRECCION GENERAL - JEFATURA

EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO DE 24000 

BTU TIPO VENTANA
ELECTROMECANICO 112236140015 TCL-AIRCON TAC - 24CHS /H2 REGISTRO FOTOGRAFICO 14 7 X

X                                      

ARCHIVO 

N°83

X PREVENTIVO PROVEEDOR 29 / 018                     5,000.00                                            1,500.00 1                                            1,500.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo 

• Revisión, lectura y calibración de las presiones en las líneas 

de alta y baja presión 

- Revisión de las tuberías y conexiones de cobre 

- Desmontaje de carcasa de la unidad. 

2023

OK

137 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 SERVICIOS GENERALES

OFICINA DIRECCION ADJUNTA DE LA DIRECCION 

GENERAL

EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO DE 12000 

BTU TIPO SPLIT
ELECTROMECANICO 112236140072 TCL-AIRCON TAC - 24CHS /H2 REGISTRO FOTOGRAFICO 8 7 X

X                                      

ARCHIVO 

N°84

X PREVENTIVO PROVEEDOR 29 / 019                     2,000.00                                               500.00 1                                               500.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo 

• Revisión, lectura y calibración de las presiones en las líneas 

de alta y baja presión 

- Revisión de las tuberías y conexiones de cobre 

- Desmontaje de carcasa de la unidad. 

2023

OK

138 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 SERVICIOS GENERALES DIRECCION GENERAL-AREA COMUN

EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO DE 24000 

BTU TIPO VENTANA
ELECTROMECANICO 112236140014 TCL-AIRCON TAC - 24CHS /H2 REGISTRO FOTOGRAFICO 14 7 X

X                                      

ARCHIVO 

N°85

X PREVENTIVO PROVEEDOR 29 / 020                     5,000.00                                            1,500.00 1                                            1,500.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo 

• Revisión, lectura y calibración de las presiones en las líneas 

de alta y baja presión 

- Revisión de las tuberías y conexiones de cobre 

- Desmontaje de carcasa de la unidad. 

2023

OK

139 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 SERVICIOS GENERALES OFICINA DIRECCION ADJUNTA -  SECRETARIA

EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO DE 24000 

BTU TIPO VENTANA
ELECTROMECANICO 112236140020 TCL-AIRCON TAC - 24CH8 - H2 REGISTRO FOTOGRAFICO 13 7 X

X                                      

ARCHIVO 

N°86

X PREVENTIVO PROVEEDOR 29 / 021                     5,000.00                                            1,500.00 1                                            1,500.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo 

• Revisión, lectura y calibración de las presiones en las líneas 

de alta y baja presión 

- Revisión de las tuberías y conexiones de cobre 

- Desmontaje de carcasa de la unidad. 

2023

OK

140 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 SERVICIOS GENERALES CONSULTORIO SALUD OCUPACIONAL

EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO DE 24000 

BTU TIPO VENTANA
ELECTROMECANICO 112236140070 YORK Y8EA12FS-ADA 100001032150480118 7 7 X

X                                      

ARCHIVO 

N°87

X PREVENTIVO PROVEEDOR 29 / 022                     5,000.00                                            1,500.00 1                                            1,500.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo 

• Revisión, lectura y calibración de las presiones en las líneas 

de alta y baja presión 

- Revisión de las tuberías y conexiones de cobre 

- Desmontaje de carcasa de la unidad. 

2023

OK

141 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 SERVICIOS GENERALES

DEPARTAMENTO DE INFORMATICA-JEFATURA 

INFORMATICA

EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO DE 18000 

BTU TIPO SPLIT
ELECTROMECANICO 112236140039 MIDEA MSG-18CR C101335591111426120024 11 7 X

X                                      

ARCHIVO 

N°88

X PREVENTIVO PROVEEDOR 29 / 023                     3,000.00                                            1,000.00 1                                            1,000.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo 

• Revisión, lectura y calibración de las presiones en las líneas 

de alta y baja presión 

- Revisión de las tuberías y conexiones de cobre 

- Desmontaje de carcasa de la unidad. 

2023

OK

142 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 SERVICIOS GENERALES

DEPARTAMENTO DE INFORMATICA-DATA 

CENTER

EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO DE 24000 

BTU TIPO SPLIT
ELECTROMECANICO 112236140053 CARRIER ALPHA REGISTRO FOTOGRAFICO 10 7 X

X                                      

ARCHIVO 

N°89

X PREVENTIVO PROVEEDOR 29 / 024                     5,000.00                                            1,500.00 1                                            1,500.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo 

• Revisión, lectura y calibración de las presiones en las líneas 

de alta y baja presión 

- Revisión de las tuberías y conexiones de cobre 

- Desmontaje de carcasa de la unidad. 

2023

OK

143 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 SERVICIOS GENERALES

DEPARTAMENTO DE INFORMATICA-DATA 

CENTER
EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO ELECTROMECANICO 112236140074 YORK YOEA50FS-ADT 244101063121200053 7 7 X

X                                      

ARCHIVO 

N°90

X PREVENTIVO PROVEEDOR 29 / 025                     8,000.00                                            2,000.00 1                                            2,000.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo 

• Revisión, lectura y calibración de las presiones en las líneas 

de alta y baja presión 

- Revisión de las tuberías y conexiones de cobre 

- Desmontaje de carcasa de la unidad. 

2023

OK

144 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 SERVICIOS GENERALES DEPARTAMENTO DE INFORMATICA-SOPORTE EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO ELECTROMECANICO 112236140019 CARRIER WRCAR243R 900060 13 7 X

X                                      

ARCHIVO 

N°91

X PREVENTIVO PROVEEDOR 29 / 026                     5,000.00                                            1,500.00 1                                            1,500.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo 

• Revisión, lectura y calibración de las presiones en las líneas 

de alta y baja presión 

- Revisión de las tuberías y conexiones de cobre 

- Desmontaje de carcasa de la unidad. 

2023

OK

145 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 SERVICIOS GENERALES FARMACIA VENTAS EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO ELECTROMECANICO 112236140002 COMFORTSTAR CCH024CD 3497910001208 23 7 X

X                                      

ARCHIVO 

N°92

X PREVENTIVO PROVEEDOR 29 / 027                     5,000.00                                            1,500.00 1                                            1,500.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo 

• Revisión, lectura y calibración de las presiones en las líneas 

de alta y baja presión 

- Revisión de las tuberías y conexiones de cobre 

- Desmontaje de carcasa de la unidad. 

2023

OK

146 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 SERVICIOS GENERALES FARMACIA VENTAS EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO ELECTROMECANICO 112236140059 YORK YSEA24FS-ADA 100001527140660087 10 7 X

X                                      

ARCHIVO 

N°93

X PREVENTIVO PROVEEDOR 29 / 028                     5,000.00                                            1,500.00 1                                            1,500.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo 

• Revisión, lectura y calibración de las presiones en las líneas 

de alta y baja presión 

- Revisión de las tuberías y conexiones de cobre 

- Desmontaje de carcasa de la unidad. 

2023

OK

147 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 SERVICIOS GENERALES FARMACIA VENTAS EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO ELECTROMECANICO 112236140047 MIDEA MSG-18CR C101316530211318130023 11 7 X

X                                      

ARCHIVO 

N°94

X PREVENTIVO PROVEEDOR 29 / 029                     3,000.00                                            1,000.00 1                                            1,000.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo 

• Revisión, lectura y calibración de las presiones en las líneas 

de alta y baja presión 

- Revisión de las tuberías y conexiones de cobre 

- Desmontaje de carcasa de la unidad. 

2023

OK

148 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 SERVICIOS GENERALES FARMACIA VENTAS EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO ELECTROMECANICO 112236140007 FRIO NOVO KTR-12 UT5V64S45ZDS 17 7 X

X                                      

ARCHIVO 

N°95

X PREVENTIVO PROVEEDOR 29 / 030                     2,000.00                                               500.00 1                                               500.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo 

• Revisión, lectura y calibración de las presiones en las líneas 

de alta y baja presión 

- Revisión de las tuberías y conexiones de cobre 

- Desmontaje de carcasa de la unidad. 

2023

OK

149 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 SERVICIOS GENERALES FARMACIA - ALMACEN MEDICAMENTOS EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO ELECTROMECANICO 112236140009 YORK YOEA36FS-ADT 241901471111000019 17 7 X

X                                      

ARCHIVO 

N°96

X PREVENTIVO PROVEEDOR 29 / 031                     5,000.00                                            1,500.00 1                                            1,500.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo 

• Revisión, lectura y calibración de las presiones en las líneas 

de alta y baja presión 

- Revisión de las tuberías y conexiones de cobre 

- Desmontaje de carcasa de la unidad. 

2023

OK

150 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 SERVICIOS GENERALES FARMACIA - ALMACEN MEDICAMENTOS EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO ELECTROMECANICO 112236140011 COLD POINT MUB-36CR C703021980208619400009 14 7 X

X                                      

ARCHIVO 

N°97

X PREVENTIVO PROVEEDOR 29 / 032                     8,000.00                                            2,000.00 1                                            2,000.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo 

• Revisión, lectura y calibración de las presiones en las líneas 

de alta y baja presión 

- Revisión de las tuberías y conexiones de cobre 

- Desmontaje de carcasa de la unidad. 

2023

OK

151 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 SERVICIOS GENERALES FARMACIA - ALMACEN MEDICAMENTOS EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO ELECTROMECANICO 112236140063 YORK YOEA60FS-ADT 244101483130800020 9 7 X

X                                      

ARCHIVO 

N°98

X PREVENTIVO PROVEEDOR 29 / 033                     9,500.00                                            2,100.00 1                                            2,100.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo 

• Revisión, lectura y calibración de las presiones en las líneas 

de alta y baja presión 

- Revisión de las tuberías y conexiones de cobre 

- Desmontaje de carcasa de la unidad. 

2023

OK

152 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 SERVICIOS GENERALES FARMACIA- JEFATURA-SECRETARIA EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO ELECTROMECANICO 112236140071 YORK YSEA18FS-ADA 10001313140600089 8 7 X

X                                      

ARCHIVO 

N°99

X PREVENTIVO PROVEEDOR 29 / 034                     3,000.00                                            1,000.00 1                                            1,000.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo 

• Revisión, lectura y calibración de las presiones en las líneas 

de alta y baja presión 

- Revisión de las tuberías y conexiones de cobre 

- Desmontaje de carcasa de la unidad. 

2023

OK

153 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 SERVICIOS GENERALES FARMACIA- JEFATURA-SALA DE REUNIONES EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO ELECTROMECANICO 112236140068 YORK YSDA12FS-ADA 100001527140710049 8 7 X

X                                      

ARCHIVO 

N°100

X PREVENTIVO PROVEEDOR 29 / 035                     2,000.00                                               500.00 1                                               500.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo 

• Revisión, lectura y calibración de las presiones en las líneas 

de alta y baja presión 

- Revisión de las tuberías y conexiones de cobre 

- Desmontaje de carcasa de la unidad. 

2024

OK

154 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 SERVICIOS GENERALES FARMACIA- HOSPITALIZACION EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO ELECTROMECANICO 112236140076 LG AVNQ36GM1A0 981KCJZ0LC52 / 981TAULAX998 4 7 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR 29 / 036                     8,000.00                                            2,000.00 1                                            2,000.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo 

• Revisión, lectura y calibración de las presiones en las líneas 

de alta y baja presión 

- Revisión de las tuberías y conexiones de cobre 

- Desmontaje de carcasa de la unidad. 

2023

OK

155 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 SERVICIOS GENERALES

D.S.M.A.G.- SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA - 

CONSULTORIO 1
EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO ELECTROMECANICO 112236140025 MIDEA MSQ-18CR C101335590611426130054 11 7 X

X                                      

ARCHIVO 

N°101

X PREVENTIVO PROVEEDOR 29 / 037                     3,000.00                                            1,000.00 1                                            1,000.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo 

• Revisión, lectura y calibración de las presiones en las líneas 

de alta y baja presión 

- Revisión de las tuberías y conexiones de cobre 

- Desmontaje de carcasa de la unidad. 

2023

OK

156 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 SERVICIOS GENERALES

D.S.M.A.G.- SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA - 

CONSULTORIO 2
EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO ELECTROMECANICO 112236140032 MIDEA MSQ-18CR C101335590611426130052 11 7 X

X                                      

ARCHIVO 

N°102

X PREVENTIVO PROVEEDOR 29 / 038                     3,000.00                                            1,000.00 1                                            1,000.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo 

• Revisión, lectura y calibración de las presiones en las líneas 

de alta y baja presión 

- Revisión de las tuberías y conexiones de cobre 

- Desmontaje de carcasa de la unidad. 

2023

OK

157 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 SERVICIOS GENERALES

D.S.M.A.G.- SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA - 

CONSULTORIO 3
EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO ELECTROMECANICO 112236140029 MIDEA MSQ-18CR C101301010211216130055 11 7 X

X                                      

ARCHIVO 

N°103

X PREVENTIVO PROVEEDOR 29 / 039                     3,000.00                                            1,000.00 1                                            1,000.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo 

• Revisión, lectura y calibración de las presiones en las líneas 

de alta y baja presión 

- Revisión de las tuberías y conexiones de cobre 

- Desmontaje de carcasa de la unidad. 

2023

OK

158 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 SERVICIOS GENERALES

D.S.M.A.G.- SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA - 

CONSULTORIO 4
EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO ELECTROMECANICO 112236140021 MIDEA MSQ-18CR C101335590611426130014 11 7 X

X                                      

ARCHIVO 

N°104

X PREVENTIVO PROVEEDOR 29 / 040                     3,000.00                                            1,000.00 1                                            1,000.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo 

• Revisión, lectura y calibración de las presiones en las líneas 

de alta y baja presión 

- Revisión de las tuberías y conexiones de cobre 

- Desmontaje de carcasa de la unidad. 

2023

OK

159 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 SERVICIOS GENERALES

D.S.M.A.G.- SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA - 

CONSULTORIO 5
EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO ELECTROMECANICO 112236140022 MIDEA MSQ-18CR C101335590611426130056 11 7 X

X                                      

ARCHIVO 

N°105

X PREVENTIVO PROVEEDOR 29 / 041                     3,000.00                                            1,000.00 1                                            1,000.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo 

• Revisión, lectura y calibración de las presiones en las líneas 

de alta y baja presión 

- Revisión de las tuberías y conexiones de cobre 

- Desmontaje de carcasa de la unidad. 

2023

OK

160 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 SERVICIOS GENERALES

D.S.M.A.G.- SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA - 

CONSULTORIO 6
EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO ELECTROMECANICO 112236140055 MIDEA MSQ-18CR C101335590611426130046 10 7 X

X                                      

ARCHIVO 

N°106

X PREVENTIVO PROVEEDOR 29 / 042                     3,000.00                                            1,000.00 1                                            1,000.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo 

• Revisión, lectura y calibración de las presiones en las líneas 

de alta y baja presión 

- Revisión de las tuberías y conexiones de cobre 

- Desmontaje de carcasa de la unidad. 

2023

OK

161 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 SERVICIOS GENERALES

D.S.M.A.G.- SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA - 

CONSULTORIO 7
EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO ELECTROMECANICO 112236140067 MIDEA MSG - 18CR C101316530211318130053 8 7 X

X                                      

ARCHIVO 

N°107

X PREVENTIVO PROVEEDOR 29 / 043                     3,000.00                                            1,000.00 1                                            1,000.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo 

• Revisión, lectura y calibración de las presiones en las líneas 

de alta y baja presión 

- Revisión de las tuberías y conexiones de cobre 

- Desmontaje de carcasa de la unidad. 

2023

OK

162 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 SERVICIOS GENERALES

D.S.M.A.G.- SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA - 

CONSULTORIO 8
EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO ELECTROMECANICO 112236140030 MIDEA MSG - 18CR C101335590611426130010 11 7 X

X                                      

ARCHIVO 

N°108

X PREVENTIVO PROVEEDOR 29 / 044                     3,000.00                                            1,000.00 1                                            1,000.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo 

• Revisión, lectura y calibración de las presiones en las líneas 

de alta y baja presión 

- Revisión de las tuberías y conexiones de cobre 

- Desmontaje de carcasa de la unidad. 

2023

OK

163 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 SERVICIOS GENERALES

D.S.M.A.G.- SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA - 

CONSULTORIO 9
EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO ELECTROMECANICO 112236140027 MIDEA MSG - 18CR C101335590611426130051 11 7 X

X                                      

ARCHIVO 

N°109

X PREVENTIVO PROVEEDOR 29 / 045                     3,000.00                                            1,000.00 1                                            1,000.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo 

• Revisión, lectura y calibración de las presiones en las líneas 

de alta y baja presión 

- Revisión de las tuberías y conexiones de cobre 

- Desmontaje de carcasa de la unidad. 

2023

OK

164 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 SERVICIOS GENERALES

D.S.M.A.G.- SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA - 

CONSULTORIO 10
EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO ELECTROMECANICO 112236140028 MIDEA MSG - 18CR C101335590611426130047 11 7 X

X                                      

ARCHIVO 

N°110

X PREVENTIVO PROVEEDOR 29 / 046                     3,000.00                                            1,000.00 1                                            1,000.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo 

• Revisión, lectura y calibración de las presiones en las líneas 

de alta y baja presión 

- Revisión de las tuberías y conexiones de cobre 

- Desmontaje de carcasa de la unidad. 

2023

OK

165 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 SERVICIOS GENERALES DIRECCION GENERAL -ARCHIVO EXTRACTOR  DE AIRE ELECTROMECANICO 112248020004

REGISTRO 

FOTOGRAFICO
REGISTRO FOTOGRAFICO REGISTRO FOTOGRAFICO 23 7 X

X                                      

ARCHIVO 

N°111

X PREVENTIVO PROVEEDOR 29 / 047                   45,000.00 15,000.00                                         1 15,000.00                                         

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo 

- Revisión de las tuberías y conexiones de cobre 

- Desmontaje de carcasa de la unidad. 

- Limpieza general del Equipo

- Revisión de los controles, limpieza de contactores eléctricos y 

2023

OK

166 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 SERVICIOS GENERALES

DEP. DE ANALISIS Y MODIFICACIÓN DEL 

COMPORTAMIENTO-PABELLON1
EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO ELECTROMECANICO 112236140012 COLD POINT REGISTRO FOTOGRAFICO REGISTRO FOTOGRAFICO 14 7 X

X                                      

ARCHIVO 

N°112

X PREVENTIVO PROVEEDOR 29 / 048                     8,000.00                                            2,000.00 1                                            2,000.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo 

• Revisión, lectura y calibración de las presiones en las líneas 

de alta y baja presión 

- Revisión de las tuberías y conexiones de cobre 

- Desmontaje de carcasa de la unidad. 

2023

OK

167 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 SERVICIOS GENERALES

OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y 

MANTENIMIENTO -ESTACIONAMIENTO
AUTOMOVIL VEHICULO 678205000002 HYUNDAI ACCENT KMHCT41CADU379768 10 10 X

X                                      

ARCHIVO 

N°113

X PREVENTIVO PROVEEDOR 30  / 001                   55,000.00                                            5,000.00 2                                          10,000.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo 

• Revisión y/o evaluación general de los componentes de motor

• Revisión de sistema de refrigeración del motor

• Revisión de radiador

• Revisión del sistema de encendido 

2023

OK

168 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 SERVICIOS GENERALES

OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y 

MANTENIMIENTO -ESTACIONAMIENTO
MINIBUS VEHICULO 678261250001 HYUNDAI H-1 M/BUS KMJWA37HAAU209743 13 10 X

X                                      

ARCHIVO 

N°114

X PREVENTIVO PROVEEDOR 30 / 002                 120,000.00                                            8,000.00 2                                          16,000.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo 

• Revisión y/o evaluación general de los componentes de motor

• Revisión de sistema de refrigeración del motor

• Revisión de radiador

• Revisión del sistema de encendido 

2023

OK

169 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 SERVICIOS GENERALES

OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y 

MANTENIMIENTO -ESTACIONAMIENTO
MINIBUS VEHICULO 678261250002 HYUNDAI H1 MINIBUS KMJWA37HACU514209 10 10 X

X                                      

ARCHIVO 

N°115

X PREVENTIVO PROVEEDOR 30 / 003                 120,000.00                                            8,000.00 2                                          16,000.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo 

• Revisión y/o evaluación general de los componentes de motor

• Revisión de sistema de refrigeración del motor

• Revisión de radiador

• Revisión del sistema de encendido 

2023

OK

170 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 SERVICIOS GENERALES

OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y 

MANTENIMIENTO -ESTACIONAMIENTO
AMBULANCIA URBANA TIPO I VEHICULO 678200500002 PEUGEOT BOXER VF3YDBMFCC2094693 11 10 X

X                                      

ARCHIVO 

N°116

X PREVENTIVO PROVEEDOR 30  / 004                 300,000.00                                          10,000.00 3                                          30,000.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo 

• Revisión y/o evaluación general de los componentes de motor

• Revisión de sistema de refrigeración del motor

• Revisión de radiador

• Revisión del sistema de encendido 

2023

OK

171 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 SERVICIOS GENERALES

OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y 

MANTENIMIENTO -ESTACIONAMIENTO
AMBULANCIA VEHICULO 678200500001 PEUGEOT BOXER VF3YDBMFCC2054965 11 10 X

X                                      

ARCHIVO 

N°117

X PREVENTIVO PROVEEDOR 30  / 005                 300,000.00                                          10,000.00 3                                          30,000.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo 

• Revisión y/o evaluación general de los componentes de motor

• Revisión de sistema de refrigeración del motor

• Revisión de radiador

• Revisión del sistema de encendido 

2023

OK

172 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 SERVICIOS GENERALES

OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y 

MANTENIMIENTO -ESTACIONAMIENTO
CAMIONETA VEHICULO 678250000001 NISSAN FIERA 4X2 3N16D1354ZK003076 25 10 X

X                                      

ARCHIVO 

N°118

X PREVENTIVO PROVEEDOR 30 / 006 95,000.00                                                             7,000.00 2                                          14,000.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo 

• Revisión y/o evaluación general de los componentes de motor

• Revisión de sistema de refrigeración del motor

• Revisión de radiador

• Revisión del sistema de encendido 

2023

OK

173 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 SERVICIOS GENERALES

OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y 

MANTENIMIENTO -ESTACIONAMIENTO
AUTOMOVIL VEHICULO 678205000001 TOYOTA TERCEL SST M/T EL 50-0047721 25 10 X

X                                      

ARCHIVO 

N°119

X PREVENTIVO PROVEEDOR 30 / 007 55,000.00                                                             5,000.00 2                                          10,000.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo 

• Revisión y/o evaluación general de los componentes de motor

• Revisión de sistema de refrigeración del motor

• Revisión de radiador

• Revisión del sistema de encendido 

2023

OK

174 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 SERVICIOS GENERALES

OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y 

MANTENIMIENTO -ESTACIONAMIENTO
CAMIONETA VEHICULO 678250000002 PEUGEOT BOXER/98  FOURGON TOLE VF3232B5215488544 25 10 X

X                                      

ARCHIVO 

N°120

X PREVENTIVO PROVEEDOR 30 / 008 95,000.00                                                             7,000.00 2                                          14,000.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo 

• Revisión y/o evaluación general de los componentes de motor

• Revisión de sistema de refrigeración del motor

• Revisión de radiador

• Revisión del sistema de encendido 

2023

OK

175 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 SERVICIOS GENERALES

OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y 

MANTENIMIENTO -ESTACIONAMIENTO
CAMIONETA VEHICULO 678250000003 TOYOTA HILUX 4X2 LN85-0159211 23 10 X

X                                      

ARCHIVO 

N°121

X PREVENTIVO PROVEEDOR 30 / 009 95,000.00                                                             7,000.00 2                                          14,000.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo 

• Revisión y/o evaluación general de los componentes de motor

• Revisión de sistema de refrigeración del motor

• Revisión de radiador

• Revisión del sistema de encendido 

2023

OK

176 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 NUTRICION

D.A.T.- SERVICIO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA - 

COCINA CENTRAL
CAMPANA EXTRACTORA ELECTRICA 4.30 m X 2.5 m ELECTROMECANICO 322214640001

REGISTRO 

FOTOGRAFICO
REGISTRO FOTOGRAFICO REGISTRO FOTOGRAFICO 12 15 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR 31 / 009 20,000.00                  6,000.00                                           1 6,000.00                                           

• Inspección visual. 

• Mantenimiento integral del equipo  

-Limpieza de campana de grasa adherida. 

-Verificación del sistema de control 

-Verificación de sistema de luminaria  y sistema eléctrico. 

- Verificar correcto flujo de extracción e inyección de aire. 

2023

OK

177 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 NUTRICION

D.A.T.- SERVICIO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA - 

NUTRICION
CAMPANA EXTRACTORA METALICA MOBILIARIO 326433500001 SIEMENS 1LA7112 4YA80 24 15 X

X                                      

ARCHIVO 

N°123

X PREVENTIVO PROVEEDOR 32 / 009                   22,000.00 7,000.00                                           1 7,000.00                                           

• Inspección visual. 

• Mantenimiento integral del equipo  

-Limpieza de campana de grasa adherida. 

-Verificación del sistema de control 

-Verificación de sistema de luminaria  y sistema eléctrico. 

- Verificar correcto flujo de extracción e inyección de aire. 

2023

OK

178 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 NUTRICION

D.A.T.- SERVICIO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA - 

NUTRICION  CENTRAL
MESA METALICA PARA CONSERVAR ALIMENTOS FRIOS MOBILIARIO 326455500001 SURCO REGISTRO FOTOGRAFICO REGISTRO FOTOGRAFICO 12 15 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR 33 / 009                   15,000.00 2,600.00                                           1 2,600.00                                           

• Inspección visual. 

• Mantenimiento integral del equipo   

-Verificación de frio de cámara de conservación   

 -Verificación de no haber fugas hacia el exterior de cámara  

-Verificación de termostato y fiabilidad de temperatura  

-Mantenimiento de condensador y evaporador   

2023

OK

179 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 NUTRICION

D.A.T.- SERVICIO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA -

SERVICIO DE NUTRICION DE ÑAÑA
CONGELADORA ELECTRICA VERTICAL ELECTROMECANICO 112220300001 REALSA RA-21AI 311024 1 10 X X X CORRECTIVO PROVEEDOR 34 / 009 18,000.00                                                             3,700.00 1                                            3,700.00 

• Inspección visual. 

• Mantenimiento integral del equipo 

-Mantenimiento de termostato este correctamente regulado  

- Verificar enfriamiento de Cámara 

- Verificacion de puerta para el adecuado sellado de Cámara   

-Limpieza de evaporador y condensador.

2023

OK

180 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 NUTRICION

D.A.T.- SERVICIO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA -

SERVICIO DE NUTRICION DE ÑAÑA
CONGELADOR ELECTROMECANICO 112216780001 MIRAY CM-426 20157008 1 10 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR 35 / 009 1,900.00                                                                  400.00 1                                               400.00 

• Inspección visual. 

• Mantenimiento integral del equipo 

-Mantenimiento de termostato este correctamente regulado  

- Verificar enfriamiento de Cámara 

- Verificacion de puerta para el adecuado sellado de Cámara   

-Limpieza de evaporador y condensador.

2023

OK

181 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 SERVICIOS GENERALES

OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y 

MANTENIMIENTO -  LAVANDERIA
LAVADORA ELECTRICA INDUSTRIAL ELECTROMECANICO 252228790003 WASHE REGISTRO FOTOGRAFICO REGISTRO FOTOGRAFICO 2 10 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR 36 / 009                   80,000.00 16,800.00                                         1 16,800.00                                         

• Inspección visual. 

• Mantenimiento integral del equipo 

- Limpieza de paredes internas de Cámara de lavado, brazos de 

lavado y bandeja de lavado, rejilla para el filtrado de partículas, 

conectores de suministro de agua, paneles externos y 

mangueras para dosificación de detergente.

2023

OK

182 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 HOSPITALIZACION

DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA- PABELLON 2 -

TEC

MONITOR MULTI PARAMETRO DE FUNCIONES VITALES DE 5 

PARAMETROS
BIOMEDICO 532281970003 ADVANCED PM-200XL PLUS 260577-M18804510004 4 5 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR 27 / 028 45,000.00                                                             6,000.00 1                                            6,000.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo.

-Limpieza interna del equipo eliminando partículas de polvo de 

las tarjetas electrónicas, flat, cables, conectores.

-Armado del equipo

-Limpieza y desinfección de superficie externa del equipo.

2023

OK

183 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 HOSPITALIZACION

DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA- PABELLON 2 -

TEC
COCHE DE PARO MOBILIARIO 536430710008 METRO FLEXLINE 33549 8 8 X

X                                      

ARCHIVO 

N°124

X PREVENTIVO PROVEEDOR 27 / 029 45,000.00                                                             6,100.00 1                                            6,100.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo coche de paro  

- Limpieza integral de coche de paro      

- Limpieza y verificación de sistema de ruedas, frenos y gavetas.    

• Mantenimiento integral de Desfibrilador     

- Revisión general de equipo (perillas, botoneras, paletas, etc.) 

2023

OK

184 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 CONSULTA EXTERNA

D.S.M.- SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA - 

SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGIA
COMPRESORA DE AIRE DE 5 HP (USO ODONTOLOGICO) ELECTROMECANICO 532222870007 SCHULZ CSV 20 ISENT 3547412 4 10 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR 27 / 030 18,000.00                                                             2,500.00 1                                            2,500.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo 

- Mantenimiento de motor compresora.    

-Limpieza y eliminación de oxido. Pintura de necesitarlo.  

- Purga  de agua usada  del contenedor de compresora. 

- Verificación de manómetro de salida Y/o cambio. 

2023

OK

185 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 HOSPITALIZACION

DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA- PABELLON 

PABELLON 4
COCHE DE PARO MOBILIARIO 536430710007 METRO FLEXLINE 33548 8 8 X

X                                      

ARCHIVO 

N°125

X PREVENTIVO PROVEEDOR 27 / 031 45,000.00                                                             6,100.00 1                                            6,100.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo coche de paro  

- Limpieza integral de coche de paro      

- Limpieza y verificación de sistema de ruedas, frenos y gavetas.    

• Mantenimiento integral de Desfibrilador     

- Revisión general de equipo (perillas, botoneras, paletas, etc.) 

2023

OK

186 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 EMERGENCIA EMERGENCIA - ZONA COVID EQUIPO NEBULIZADOR ELECTRICO PORTATIL BIOMEDICO 532255710008 THOMAS 1147 061400001773 8 7 X

X                                      

ARCHIVO 

N°126

X PREVENTIVO PROVEEDOR 28/028                     3,000.00                                            1,000.00 1                                            1,000.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo.

-Desmontaje integral del equipo.

- Limpieza el interior y externa del chasis

- Mantenimiento de motor (engrasado de rodamiento y 

barnizado del estator).. 

2023

OK

187 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 EMERGENCIA EMERGENCIA - ZONA COVID ASPIRADORA DE SECRECIONES BIOMEDICO 532208120016 THOMAS 1637 071400000825 11 7 X

X                                      

ARCHIVO 

N°127

X PREVENTIVO PROVEEDOR 28/029                     3,000.00                                            1,000.00 1                                            1,000.00 

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo.

- Desmontaje integral del equipo.

- Limpieza el interior y externa del chasis

- Mantenimiento de motor (engrasado de rodamiento y 

barnizado del estator).. 

2023

OK

188 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 NUTRICION CENTRO DE REHABILITACION ÑAÑA - NUTRICION PELADORA DE PAPAS INDUSTRIAL ELECTROMECANICO 322282990003 FATIMA CIESA DB-25HD 1370X500 12 10 X

X                                      

ARCHIVO 

N°128

X PREVENTIVO PROVEEDOR 28/030 3,800.00                    1,300.00                                           1 1,300.00                                           

• Inspección visual. 

• Mantenimiento integral del equipo

- Mantenimiento de motor y eje  

-Verificación de aislamiento eléctrico     

-Verificar  que el eje este alineado y no presente  daño alguno. 

-Verificar que las cuchillas o lija realicen el trabajo adecuado 

2023

OK

189 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 NUTRICION CENTRO DE REHABILITACION ÑAÑA - NUTRICION LICUADORA INDUSTRIAL DE 10 L ELECTROMECANICO 322265900009 REALSA RA-GLFV 1108002 12 10 X

X                                      

ARCHIVO 

N°129

X PREVENTIVO PROVEEDOR 28/031 2,700.00                    850.00                                              1 850.00                                              

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo 

-Verificación de motor y funcionamiento adecuado.

-Engrase de rodajes de sistema mecánico y fajas.

-Verificar y corregir aislamiento eléctrico al usuario.

- Limpieza integral del equipo.

2023

OK

190 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 NUTRICION CENTRO DE REHABILITACION ÑAÑA - NUTRICION COCINA A GAS DE 6 HORNILLAS CON HORNO ELECTROMECANICO 322218180003 HARMANS F9560GF 2107014 14 10 X

X                                      

ARCHIVO 

N°130

X PREVENTIVO PROVEEDOR 28/032 8,500.00                    850.00                                              1 850.00                                              

• Inspección visual. 

• Mantenimiento integral del equipo 

- Ajuste de válvulas de regulación 

- Limpieza de hornillas  

- Limpieza y remoción de ollin de las partes afectadas de cocina. 

- Limpieza de horno en caso de contar con ello. 

2023

OK

191 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 SERVICIOS GENERALES CASETA CLORO EQUIPO CLORADOR ELECTROMECANICO 252214640002 ADVANCE 480 VR383C0000001433 13 10 X

X                                      

ARCHIVO 

N°131

X PREVENTIVO PROVEEDOR 28/033 3,950.00                    1,200.00                                           1 1,200.00                                           

• Inspección visual. 

• Mantenimiento integral del equipo 

-Mantenimiento de recipiente de equipo clorador. 

-Verificación y mantenimiento de válvulas neumáticas de equipo 

clorador.    

-Mantenimiento de sistema de control de válvulas.  

2023

OK

192 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 SERVICIOS GENERALES

CENTRO DE REHABILITACION ÑAÑA -CASETA 

POZO
EQUIPO CLORADOR ELECTROMECANICO 252214640211 WALEHEM ES-B11VCUR 1512071376 22 10 X

X                                      

ARCHIVO 

N°132

X PREVENTIVO PROVEEDOR 28/034 4,000.00                    1,400.00                                           1 1,400.00                                           

• Inspección visual. 

• Mantenimiento integral del equipo 

-Mantenimiento de recipiente de equipo clorador. 

-Verificación y mantenimiento de válvulas neumáticas de equipo 

clorador.    

-Mantenimiento de sistema de control de válvulas.  

2023

OK

193 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 SERVICIOS GENERALES

CENTRO DE REHABILITACION ÑAÑA - CASETA 

POZO
BOMBA SUMERGIBLE DE 3 HP ELECTROMECANICO 672215660007

REGISTRO 

FOTOGRAFICO
4S200 M635000475V 4 10 X X X CORRECTIVO PROVEEDOR 28/035 11,000.00                  3,100.00                                           1 3,100.00                                           

• Inspección visual.

• Mantenimiento integral del equipo 

-Prueba en vacío y con carga. 

- Cambio de empaque de sello. 

- Limpieza interna de válvulas.  

- Mantenimiento y cambio de llaves de control de tablero. 

2023

OK

194 11 133 00005948
HOSPITAL HERMILIO 

VALDIZAN
III-1 SERVICIOS GENERALES CENTRO DE REHABILITACION ÑAÑA -TALLER  COMPRESORA DE AIRE PARA USO MEDICO (OTROS) ELECTROMECANICO 532222870005 CAMPBELL KL4500DH A7285-05-2010 9 10 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR 27 / 032 1,700.00                    450.00                                              1 450.00                                              

• Inspección visual. 

• Mantenimiento integral del equipo

- Mantenimiento de motor compresora.  

-Limpieza y eliminación de oxido. Pintura de necesitarlo. 

- Purga  de agua usada  del contenedor de compresora. 

- Verificación de manómetro de salida Y/o cambio. 

2023

OK

TOTAL S/ 952,960.00                   





























































































































































































































































* Los firmantes dan fe que la condicion del equipo en estado malo (C1) es resultado de una evaluacion técnica

DE RENIPRESS DE RENIPRESS DE RENIPRESS 12 DIG 4 DIGITOS 7 DIGITOS 7 DIGITOS
DEBE ESTAR 

RELACIONADO AL PP
MAYOR A 1/4 UIT

ITEM REGIÓN COD. UE UNIDAD EJECUTORA
CÓDIGO 

IPRESS

ESTABLECIMIENTO DE 

SALUD

CATEGORIA 

DEL EESS

UNIDAD PRESTADORA DE 

SERVICIO DE SALUD 

(UPSS)

AMBIENTE
CODIGO 

PATRIMONIAL

DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO 

EXISTENTE
MARCA MODELO

SERIE / PLACA DE 

RODAJE

ANTIGÜEDAD 

(AÑOS)

VIDA 

ÚTIL

TIPO DE 

EQUIPAMIENTO
C1 * C2 C3 C4 C5 C6

CONDICIO

N DE 

SEGURID

AD 

(requiere 

informe 

tecnico)

SUSTENTO DE 

EVALUACION

(C2-C3-C4-C6-C7)

PROGRAMA 

PRESUPUESTAL
PRODUCTO ACTIVIDAD

GRUPO-CLASE-FAMILIA 

DEL EQUIPO A ADQUIRIR

DENOMINACION DEL 

EQUIPAMIENTO A 

ADQUIRIR

COSTO REFERENCIAL  

DEL EQUIPAMIENTO 

FUENTE DEL COSTO 

REFERENCIAL

PRIORIDAD 

MULTIANUAL 

(1 -AÑO 2023,

2-AÑO 2024,

3-AÑO 2025)

OBSERVACION

1 LIMA 133 017-133: HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN 5948 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN III-1 CONSULTA EXTERNA
D.S.M.- SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA - 

SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGIA
532216910001 CAMARA INTRAORAL MIHARU RE SY5TEM SN5062787 14 7 BIOMEDICO X X 0018 3000682 5000106 53221691 CAMARA INTRAORAL 2,950.00 HISTORICO HOSPITAL 1 OK

2 LIMA 133 017-133: HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN 5948 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN III-1 PATOLOGIA CLINICA D.A.D.- SERVICIO AL DIAGNÓSTICO 532266650003 HEMOGLOBINOMETRO HEMOCUE HB201 634013085 15 7 BIOMEDICO X X 0104 3000686 5005903 53226665 HEMOGLOBINOMETRO 2,500.00 HISTORICO HOSPITAL 1 OK

3 LIMA 133 017-133: HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN 5948 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN III-1 CONSULTA EXTERNA
D.S.M.- SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA - 

SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGIA
532230470001 DESTARTARIZADOR DE ULTRASONIDO KAVO SN07 SN07 - 0016649 14 5 BIOMEDICO X X 0018 3000680 5006275 53223047 DESTARTARIZADOR 3,800.00 HISTORICO HOSPITAL 1 OK

4 LIMA 133 017-133: HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN 5948 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN III-1 CONSULTA EXTERNA
D.S.M.- SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA - 

SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGIA
532230470002 DESTARTARIZADOR DE ULTRASONIDO GNATUS JET SONIC B.P 470228001 11 5 BIOMEDICO X X 0018 3000680 5006275 53223047 DESTARTARIZADOR 3,800.00 HISTORICO HOSPITAL 1 OK

5 LIMA 133 017-133: HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN 5948 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN III-1 CONSULTA EXTERNA
D.S.M.- SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA - 

SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGIA
532230470003 DESTARTARIZADOR DE ULTRASONIDO NSK AS2000 A2341 16 5 BIOMEDICO X X 0018 3000680 5006275 53223047 DESTARTARIZADOR 3,800.00 HISTORICO HOSPITAL 1 OK

6 LIMA 133 017-133: HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN 5948 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN III-1 CONSULTA EXTERNA
D.S.M.- SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA - 

SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGIA
532230470004 DESTARTARIZADOR DE ULTRASONIDO WOODPECKER J2LED S1380003J2L 7 5 BIOMEDICO X X 0018 3000680 5006275 53223047 DESTARTARIZADOR 3,800.00 HISTORICO HOSPITAL 1 OK

7 LIMA 134 017-133: HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN 5948 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN III-1 PATOLOGIA CLINICA
D.A.D.- SERVICIO DE LABORATORIO -  LABORATORIO 

DE INMUNOLOGIA
532205260001 ANALIZADOR HEMATOLOGICO SFRI HEMIX 3-30 02120073 5 5 BIOMEDICO X X 0131 3000881 5006282 53220526

ANALIZADOR HEMATOLOGICO DE 

5 ESTIRPES
140,000.00 HISTORICO HOSPITAL 1 OK

8 LIMA 135 017-133: HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN 5948 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN III-1 PATOLOGIA CLINICA D.A.D.- SERVICIO DE LABORATORIO - MICROBIOLOGIA 532220490003 CENTRIFUGA PARA TUBOS BGH ROTO-UNI 1160 14 10 BIOMEDICO X X 0104 3000686 5005903 53222049 CENTRIFUGA PARA TUBOS 22,000.00 HISTORICO HOSPITAL 1 OK

9 LIMA 136 017-133: HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN 5948 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN III-1 PATOLOGIA CLINICA D.A.D.- SERVICIO DE LABORATORIO - MICROBIOLOGIA 532230630002 DESTILADOR DE AGUA 4 L POR HORA NUVE NS-103 02-1510 10 10 BIOMEDICO X X 0131 3000702 5005196 53223063 BIDESTILADOR DE AGUA 14,000.00 HISTORICO HOSPITAL 1 OK

10 LIMA 137 017-133: HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN 5948 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN III-1 PATOLOGIA CLINICA D.A.D.- SERVICIO DE LABORATORIO - MICROBIOLOGIA 602206860001 BALANZA DE PRECISION OHAUS E120 3412 29 10 BIOMEDICO X X 0016 3000612 5004436 60220686 BALANZA DE PRECISION 9,000.00 HISTORICO HOSPITAL 1 OK

11 LIMA 139 017-133: HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN 5948 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN III-1 PATOLOGIA CLINICA D.A.D.- SERVICIO DE LABORATORIO - MICROBIOLOGIA 532260470015
ESTERILIZADOR A VAPOR - AUTOCLAVE DE 21 

L
BIONET 220V 2500W 928056 25 10 BIOMEDICO X X 0016 3043959 5000069 53226047

ESTERILIZADOR CON 

GENERADOR ELÉCTRICO DE 

VAPOR DE 20 LITROS

18,000.00 HISTORICO HOSPITAL 1 OK

12 LIMA 140 017-133: HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN 5948 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN III-1 PATOLOGIA CLINICA D.A.D.- SERVICIO DE LABORATORIO - MICROBIOLOGIA 532269040003 INCUBADORA DE CULTIVO MEMMERT 505 30-80 80-120 25 10 BIOMEDICO X X 0016 3043959 5000069 53226904 INCUBADORA DE LABORATORIO 8,500.00 HISTORICO HOSPITAL 1 OK

13 LIMA 142 017-133: HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN 5948 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN III-1 SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA-JEFATURA 

INFORMATICA
112236140039

EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO 

DOMESTICO DE 18000 BTU TIPO SPLIT
MIDEA MSG-18CR

C1013355911114261200

24
10 7 ELECTROMECANICO X X 0016 3000691 5005157 11223614

EQUIPO PARA AIRE 

ACONDICIONADO TIPO 

DOMESTICO 24000 BTU

3,200.00 HISTORICO HOSPITAL 1 OK

14 LIMA 143 017-133: HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN 5948 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN III-1 SERVICIOS GENERALES DEPARTAMENTO DE INFORMATICA-SOPORTE 112236140019
EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO 

DOMESTICO
CARRIER WRCAR243R 900060 12 7 ELECTROMECANICO X X 0016 3000691 5005157 11223614

EQUIPO PARA AIRE 

ACONDICIONADO TIPO 

DOMESTICO 24000 BTU

3,200.00 HISTORICO HOSPITAL 1 OK

15 LIMA 144 017-133: HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN 5948 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN III-1 CONSULTA EXTERNA
D.S.M.- SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA - 

SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGIA
532271630005 LAMPARA FOTOCURADO TI-LITE GT-1500 14F00201 6 5 BIOMEDICO X X 0018 3000681 5006276 53227163 LAMPARA FOTOCURADO 3,100.00 HISTORICO HOSPITAL 1 OK

16 LIMA 145 017-133: HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN 5948 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN III-1 CONSULTA EXTERNA
D.S.M.- SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA - 

SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGIA
532271400003 LAMPARA DE LUZ HALOGENA CICADA 215AN ARCHIVO N° 1 6 5 BIOMEDICO X X 0018 3000680 5006275 53227140 LAMPARA FOTOCURADO 3,100.00 HISTORICO HOSPITAL 1 OK

17 LIMA 146 017-133: HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN 5948 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN III-1 CONSULTA EXTERNA
D.S.M.- SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA - 

SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGIA
532271400004 LAMPARA DE LUZ HALOGENA CICADA 215AN ARCHIVO N° 2 6 5 BIOMEDICO X X 0018 3000680 5006275 53227140 LAMPARA FOTOCURADO 3,100.00 HISTORICO HOSPITAL 1 OK

18 LIMA 147 017-133: HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN 5948 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN III-1 CONSULTA EXTERNA
D.S.M.- SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA  - 

CONSULTORIO 2
532271630002 LAMPARA FOTOCURADO TI-LITE GT-1500 14F00198 6 5 BIOMEDICO X X 0018 3000681 5006276 53227163 LAMPARA FOTOCURADO 3,100.00 HISTORICO HOSPITAL 1 OK

19 LIMA 148 017-133: HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN 5948 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN III-1 CONSULTA EXTERNA
D.S.M.- SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA  - 

CONSULTORIO 2
532271630004 LAMPARA FOTOCURADO TI-LITE GT-1500 14F00199 6 5 BIOMEDICO X X 0018 3000681 5006276 53227163 LAMPARA FOTOCURADO 3,100.00 HISTORICO HOSPITAL 1 OK

20 LIMA 156 017-133: HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN 5948 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN III-1 SERVICIOS GENERALES CENTRO DE REHABILITACIÓN DE ÑAÑA - NUTRICION 602207850002 BALANZA ELECTRONICA DAMERSAC ARCHIVO N° 4 ARCHIVO N° 4 14 10 ELECTROMECANICO X X 0068 3000734 5005610 60220785
BALANZA DE PLATAFORMA 

FUERZA 160 KG.
3,000.00 HISTORICO HOSPITAL 1 OK

21 LIMA 158 017-133: HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN 5948 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN III-1 SERVICIOS GENERALES CARPINTERIA- ÑAÑA 672227260002 COMPRESORA DE AIRE KOMER FQCO1268 564SFD546SD545SDF 21 10 ELECTROMECANICO X X 0068 3000734 5005610 67222726 COMPRESORA DE AIRE    2 HP 2,660.00 HISTORICO HOSPITAL 1 OK

22 LIMA 159 017-133: HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN 5948 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN III-1 CONSULTA EXTERNA
DEP. DE ANALISIS Y MODIFICACIÓN DEL 

COMPORTAMIENTO-PABELLON1
112236140012

EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO 

DOMESTICO
COLD POINT ARCHIVO N° 5 ARCHIVO N° 5 12 10 ELECTROMECANICO X X 0016 3000691 5005157 11223614

EQUIPO PARA AIRE 

ACONDICIONADO TIPO 

DOMESTICO 24 BTU

3,200.00 HISTORICO HOSPITAL 1 OK

23 LIMA 160 017-133: HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN 5948 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN III-1 CONSULTA EXTERNA DEPARTAMENTO DE REHABILITACIÓN 675024700007 MAQUINA DE COSER RECTA INDUSTRIAL JUKI DDL-8300N 4DZE08181 15 10 ELECTROMECANICO X X 0131 3000702 5005197 67502470
MAQUINA DE COSER RECTA 

INDUSTRIAL
3,800.00 HISTORICO HOSPITAL 1 OK

24 LIMA 165 017-133: HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN 5948 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN III-1 SERVICIOS GENERALES 
OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y 

MANTENIMIENTO - ALMACEN
532222870003 COMPRESORA DE AIRE (USO ODONTOLOGICO) DYNAMIC (PERU) ARCHIVO N° 8 ARCHIVO N° 8 14 10 BIOMEDICO X X 0018 3000680 5006275 53222287

COMPRESORA DE AIRE (USO 

ODONTOLOGICO)     1  HP
2,000.00 HISTORICO HOSPITAL 1 OK

25 LIMA 166 017-133: HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN 5948 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN III-1 SERVICIOS GENERALES 
OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y 

MANTENIMIENTO - COSTURA
675024700006 MAQUINA DE COSER RECTA INDUSTRIAL SINGER 188U TC-159920 23 10 ELECTROMECANICO X X 0131 3000702 5005197 67502470

MAQUINA DE COSER RECTA 

INDUSTRIAL
3,800.00 HISTORICO HOSPITAL 1 OK

26 LIMA 167 017-133: HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN 5948 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN III-1 SERVICIOS GENERALES 
OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y 

MANTENIMIENTO - COSTURA
675025800002 MAQUINA DE COSER REMALLADORA SIRUBA 757F/516L1-35 40766150H 19 10 ELECTROMECANICO X X 0131 3000702 5005197 67502580

MAQUINA DE COSER 

REMALLADORA
4,000.00 HISTORICO HOSPITAL 1 OK

27 LIMA 168 017-133: HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN 5948 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN III-1 SERVICIOS GENERALES 
OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y 

MANTENIMIENTO - COSTURA
675025800003 MAQUINA DE COSER REMALLADORA SIRUBA 757 F/516L-35 4085399H 19 10 ELECTROMECANICO X X 0131 3000702 5005197 67502580

MAQUINA DE COSER 

REMALLADORA
4,000.00 HISTORICO HOSPITAL 1 OK

28 LIMA 169 017-133: HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN 5948 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN III-1 SERVICIOS GENERALES 
OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y 

MANTENIMIENTO - TALLER
672249550001 EQUIPO DE SOLDADURA LABIFARMA TC - 300 AC ARCHIVO N° 9 13 10 ELECTROMECANICO X X 0018 3000682 5000106 67224955 EQUIPO DE SOLDADURA 800.00 HISTORICO HOSPITAL 1 OK

29 LIMA 170 017-133: HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN 5948 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN III-1 SERVICIOS GENERALES PATRIMONIO 532298550001 VENTILADOR PULMONAR
PULMONETIC 

SYSTEMS
LTV - 900 B04866 14 7 BIOMEDICO X X 0104 3000686 5005903 53229855 VENTILADOR DE TRANSPORTE 85,000.00 HISTORICO HOSPITAL 1 OK

TOTAL S/ 366,310.00

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

FORMATO N°08: MATRIZ DE CONSOLIDACION DEL PLAN DE EQUIPAMIENTO POR REPOSICIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD


















































































































































































































